
DEUTSCH  GEBRAUCHSINFORMATION
I. EINLEITUNG

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ist ein dentaler universell 
einsetzbarer  prothetischer Primer, der Keramik (z. B. konventionelles 
Porzellan, Lithiumdisilikat, Zirkonoxid), Hybridkeramik (z. B. ESTENIA 
C&B), Kompositkunststoff und Metall eine verbesserte Klebefläche bietet.

II. INDIKATIONEN
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ist für folgende Anwendungen 
geeignet:
[1] Oberflächenbehandlung von prothetischen Restaurationen aus 

Keramik, Hybridkeramik, Kompositkunststoff oder Metall
[2] Intraorale Reparatur von frakturierten Restaurationen aus Keramik, 

Hybridkeramik, Kompositkunststoff oder Metall

III. GEGENANZEIGEN
Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen 
Methacrylatmonomere

IV. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Die Mundschleimhaut kann sich bei Kontakt mit dem Produkt aufgrund 
von Proteinkoagulationen weißlich verfärben. Bei dieser Verfärbung 
handelt es sich um ein vorübergehendes Phänomen, das sich in der 
Regel nach wenigen Tagen zurückbildet. Weisen Sie den Patienten an, 
beim Putzen des betreffenden Bereichs Reizungen zu vermeiden.

V. VORSICHTSMASSNAHMEN
1. Sicherheitshinweise
1. Dieses Produkt enthält Substanzen, die allergische Reaktionen 

hervorrufen können. Verzichten Sie bei Patienten mit bekannter 
Überempfindlichkeit gegen Methacrylatmonomere oder andere 
Komponenten auf den Einsatz des Produkts.

2. Wenn bei Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z.B. 
Ausschlag, Ekzem, Entzündungserscheinungen, Geschwüre, 
Schwellungen, Juckreiz oder Taubheitsgefühle auftreten, beenden Sie 
den Einsatz des Produkts und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.

3. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut und/ oder Weichgewebe, 
um das Auftreten einer Überempfindlichkeit zu vermeiden. Tragen Sie 
Handschuhe, oder ergreifen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen im 
Umgang mit dem Produkt.

4. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit der Haut in Kontakt 
kommt oder in die Augen gerät. 
Decken Sie die Augen des Patienten vor dem Einsatz des Produkts 
mit einem Handtuch oder einer Schutzbrille ab, um sie vor Spritzern zu 
schützen.

5. Wenn das Produkt mit menschlichem Gewebe in Kontakt kommt, sind 
folgende Maßnahmen zu ergreifen:
<Falls das Produkt ins Auge gelangt>

Das Auge sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt 
konsultieren.

< Falls das Produkt in Kontakt mit der Haut oder Mundschleimhaut 
gerät>
Wischen Sie es umgehend mit einem mit Alkohol befeuchteten 
Wattebausch oder Mulltuch ab und spülen Sie mit reichlich Wasser 
gründlich nach.

6. Achten Sie darauf, dass der Patient das Produkt nicht versehentlich 
verschluckt.

7. Die Applikatorbürste nicht wiederverwenden, um Kreuzkontaminationen 
zu vermeiden. Die Applikatorbürste ist zum einmaligen Gebrauch 
bestimmt. Nach Gebrauch entsorgen.

2. Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und Verarbeitung
1. Das Produkt darf nur für die unter [II.INDIKATIONEN] genannten 

Anwendungen verwendet werden.
2. Die Benutzung dieses Produkts ist ausschließlich dem 

zahnmedizinischen sowie zahntechnischem Fachpersonal vorbehalten.
3. Diese Produkte nicht mit Haftvermittlern mischen oder in Verbindung 

mit anderen Produkten verwenden; eine Kombination der Materialien 
kann zu einer Veränderung der physikalischen Eigenschaften 
einschließlich einer möglichen Verschlechterung der Haftfestigkeit 
führen.

4. Das Produkt sollte kurzfristig nach dem Ausbringen verwendet werden. 
Es enthält flüchtiges Ethanol. 
Sobald das Lösungsmittel verdampft, steigt die Viskosität, was das 
Auftragen unter Umständen erschwert.

5. Das Bonding (Zementieren) sollte direkt im Anschluss an das 
Konditionieren der Restaurationsoberfläche erfolgen.

6. Falls die behandelte Haftoberfläche mit Speichel oder Blut verunreinigt 
ist, mit Wasser spülen, trocknen, den Bereich mit einem Ätzmittel 
(z.B. K-ETCHANT Syringe) reinigen und erneut mit diesem Produkt 
behandeln.

7. Das Produkt bei Ansammlungen an der Düse stets mit einem Mulltuch 
oder einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abwischen.

8. Achten Sie darauf, wenn die mit diesem Produkt in Zusammenhang 
stehenden Instrumente beschädigt sind dass es nicht zu Verletzungen 
kommt. Stellen Sie die Verwendung unverzüglich ein.

9. Das Ätzen von vitalem Dentin kann zu postoperativen Sensitivitäten 
führen. 

10. Wenn die Haftfläche des Edelmetalls während der Reparatur nicht 
intraoral aufgeraut werden kann, ALLOY PRIMER auftragen.

3. Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung
1. Das Produkt vor Ablauf des auf der Verpackung angegebenen 

Verfallsdatums verwenden.
2. Das Produkt muss bei Nichtverwendung bei 2-8°C/36-46°F aufbewahrt 

werden und sollte vor Gebrauch 15 Minuten lang auf Raumtemperatur 
gebracht werden, da sonst überschüssige Flüssigkeit austreten oder 
die Flüssigkeit nach Gebrauch auslaufen könnte.

3. Vor großer Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder offenem Feuer 
fernhalten.

4. Den Flaschenverschluss schnellstmöglich nach dem Ausbringen der 
Flüssigkeit aus der Flasche wieder aufsetzen, damit die flüchtigen 
Bestandteile nicht verdampfen können.

5. Das Produkt muss so aufbewahrt werden, dass nur Zahnärzte Zugang 
zu dem Produkt haben.

VI. KOMPONENTEN
Inhalts- und Mengenangaben finden Sie auf der Umverpackung.
<Hauptbestandteile>
・3-Methacryloxypropyl-Trimethoxysilan
・10-Methacryloyloxydecyl-Dihydrogenphosphat
・Ethanol

VII. KLINISCHE ANWENDUNG
A. Oberflächenbehandlung von prothetischen Restaurationen aus 

Keramik, Hybridkeramik, Kompositkunststoff oder Metall
A-1. Feuchtigkeitsschutz

Gegebenenfalls Kofferdam legen zur angemessenen Isolierung 
gegen Feuchtigkeit während der Adhäsivbehandlung.

A-2. Vorbereitung der Oberfläche
Sollte die Haftfläche aus Metalloxidkeramik (z. B. KATANA Zirconia) 
oder Metall bestehen:
(1) Die Haftfläche nach der Einprobe durch Abstrahlen mit 

Aluminiumoxidpulver (30-50 μm) bei einem Luftdruck von 0,1-0,4 
MPa (1-4 kgf/cm2, 15-58 psi) anrauen. 
Der Luftdruck und die Korngröße sollten an das Material und/
oder die Form der prothetischen Restauration angepasst werden. 
Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen auftreten. 

(2) Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen auftreten. Die 
Restauration nach dem Abstrahlen 2 Minuten lang mit Ultraschall 
reinigen und im Anschluss im Luftstrom trocknen.

Sollte die Haftfläche aus Keramik auf Basis von Siliziumoxid (z. 
B. konventionelles Porzellan, Lithiumdisilikat) Hybridkeramik oder 
Kompositkunststoff bestehen:

Je nach Art der Restauration kann eine Behandlung mit Säure 
oder ein Abstrahlen durchgeführt werden:

Behandlung mit Säure (z. B. konventionelles Porzellan, 
Lithiumdisilikat):
(1) Die Haftfläche gemäß Gebrauchsinformation des 

Restaurationsmaterials mit Flusssäurelösung ätzen oder 
ein Phophorsäuremittel (z. B. K-ETCHANT Syringe) auf die 
Haftfläche auftragen und 5 Sekunden lang einwirken lassen.

(2) Die Haftfläche mit Wasser reinigen und trocknen.

Behandlung durch Abstrahlen (z. B. Kompositkunststoff)
(1) Die Haftfläche nach der Einprobe durch Abstrahlen mit 

Aluminiumoxidpulver (30-50 μm) bei einem Luftdruck von 
0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm2, 15-29 psi) anrauen. 
Der Luftdruck und die Korngröße sollten an das Material und/
oder die Form der prothetischen Restauration angepasst 
werden. Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen 
auftreten. 

(2) Achten Sie darauf, dass keine Abplatzungen auftreten. 
Die Restauration nach dem Abstrahlen 2 Minuten lang mit 
Ultraschall reinigen und im Anschluss im Luftstrom trocknen.

A-3. Auftragen von CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Bei einer Haftfläche aus Kompositkunststoff ein Ätzmittel (z. 

B. K-ETCHANT Syringe) auf die Haftfläche auftragen und 
5 Sekunden lang einwirken lassen. Anschließend gründlich 
waschen und trocknen.

(2) Die benötigte Menge CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS 
unmittelbar vor der Verwendung in die Vertiefung einer 
Mischschale geben.

(3) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS mit einer Applikatorbürste 
auf die Haftfläche der Restauration auftragen. 

(4) Die gesamte haftende Fläche nach dem Auftragen unter 
Zuhilfenahme eines leichten, ölfreien Luftstroms trocknen.

A-4. Zementierung
Die prothetische Versorgung mit Kunststoffzement (zum Beispiel 
PANAVIA V5) gemäß Anweisung des Herstellers befestigen.

B. Intraorale Reparatur von frakturierten Restaurationen aus Keramik, 
Hybridkeramik, Kompositkunststoff oder Metall

B-1. Feuchtigkeitsschutz
Gegebenenfalls Kofferdam legen zur angemessenen Isolierung 
gegen Feuchtigkeit während der Adhäsivbehandlung.

B-2. Vorbereitung von Haftflächen
(1) Die Haftfläche mit einer Diamantspitze oder durch Abstrahlen mit 

Aluminiumoxidpulver anrauen. Der Luftdruck und die Korngröße 
sollten an das Material und/oder die Form der prothetischen 
Restauration angepasst werden.

(2) Ein Ätzmittel (zum Beispiel K-ETCHANT Syringe) gemäß 
Anweisung des Herstellers auf die Adhäsionsflächen des 
Verblendwerkstoffs und des Metallgerüsts aufbringen, 5 
Sekunden warten und die Oberflächen anschließend mit Wasser 
reinigen und trocknen.

B-3. Auftragen von CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Die benötigte Menge CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS 

unmittelbar vor der Verwendung in die Vertiefung einer 
Mischschale geben.

(2) CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS mit einer Applikatorbürste 
auf die Oberfläche des Verblendmaterials auftragen. 
[HINWEIS]

Tragen Sie für optimale Ergebnisse ALLOY PRIMER auf die 
Oberfläche aus Edelmetall auf, wenn die Haftfläche nicht 
aufgeraut wird; befolgen Sie vor dem Auftragen von CLEARFIL 
CERAMIC PRIMER PLUS die Gebrauchsinformation.

(3) Die gesamte haftende Fläche nach dem Auftragen unter 
Zuhilfenahme eines leichten, ölfreien Luftstroms trocknen.

B-4. Konditionierung von Zahnoberflächen
Ist die Zahnoberfläche Teil der Adhäsionsfläche, ein Bindemittel (zum 
Beispiel CLEARFIL TRI-S BOND PLUS) gemäß Anweisung des 
Herstellers aufbringen.

B-5. Lichthärtung von Kompositfüllungen
Ein Komposit (zum Beispiel CLEARFIL MAJESTY ES-2) in die 
Kavität geben, lichthärten und gemäß Anweisung des Herstellers 
finieren und polieren.

[GARANTIE]
Kuraray Noritake Dental Inc. erklärt sich zum Ersatz nachweislich 
mangelhafter Produkte bereit. Kuraray Noritake Inc. übernimmt keine 
Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich Direkt-, Folge- und 
Einzelfallschäden, die sich aus der Anwendung oder dem Gebrauch 
oder der Unfähigkeit zum Gebrauch dieser Produkte ergeben. Vor 
Gebrauch hat der Benutzer sich von der Eignung der Produkte für den 
vorgesehenen Gebrauch zu überzeugen; in diesem Zusammenhang 
übernimmt der Benutzer sämtliche Risiken und Verpflichtungen.

[HINWEIS]
“PANAVIA”, “CLEARFIL” und “ESTENIA” sind Warenzeichen von 
KURARAY CO., LTD.
“KATANA” ist ein Warenzeichen von NORITAKE CO., LIMITED.

ITALIANO  ISTRUZIONI PER L’USO
I. INTRODUZIONE

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS è un primer protesico universale 
che fornisce una migliore superficie adesiva per ceramiche (ad esempio 
porcellana convenzionale, disilicato di litio, ossido di zirconio), ceramiche 
ibride (ad esempio ESTENIA C&B), resine composite e metalli.

II. INDICAZIONI
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS Automix è indicato per le seguenti 
applicazioni:
[1] Trattamento della superficie di restauri protesici realizzati in ceramica, 

ceramica ibrida, resina composita o metallo
[2] Riparazioni intraorali di restauri fratturati realizzati in ceramica, 

ceramica ibrida, resina composita o metallo

III. CONTROINDICAZIONI
Pazienti con una storia di ipersensibilità verso i monomeri metacrilati

IV. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
La mucosa orale potrebbe diventare biancastra a contatto con il prodotto 
a causa della coagulazione della proteina. Si tratta di un fenomeno 
temporaneo che solitamente sparisce in pochi giorni. Istruire i pazienti 
affinché evitino di irritare l’area interessata quando spazzolano i denti.

V. PRECAUZIONI
1. Precauzioni di sicurezza
1. Questo prodotto contiene sostanze che possono causare reazioni 

allergiche. Evitare l’uso del prodotto su pazienti con allergie conclamate 
ai monomeri di metacrilato o a qualsiasi altro componente.

2. Se il paziente presenta una reazione di ipersensibilità come eruzione 
cutanea, eczema, infiammazione, ulcerazione, gonfiore, prurito o 
insensibilità interrompere l’uso del prodotto e consultare un medico.

3. Evitare il contatto diretto con la pelle e/ o i tessuti molli per evitare 
l’ipersensibilità. Indossare guanti o adottare le giuste precauzioni 
durante l’uso del prodotto. 

4. Prestare attenzione affinché il prodotto non venga a contatto con la 
pelle o con gli  occhi. 
Prima di usare il prodotto coprire gli occhi del paziente con un 
tovagliolo o con occhiali di protezione al fine di proteggere il paziente 
da eventuali spruzzi di materiale.

5. Se il prodotto viene a contatto con i tessuti del corpo umano, adottare 
le seguenti misure:
<Se il prodotto entra negli  occhi>

Lavare immediatamente l’occhio con abbondante acqua e consultare 
un medico.

<Se il prodotto entra in contatto con la pelle o le mucose orali>
Rimuovere immediatamente il materiale utilizzando un tampone di 
cotone o garza inumiditi con alcol, quindi lavare con abbondante 
acqua.

6. Prestare la massima attenzione affinché il paziente non rischi di 
ingoiare accidentalmente il prodotto.

7. Non riutilizzare il pennello applicatore per prevenire la contaminazione 
incrociata. Il pennello applicatore è monouso. Gettarlo dopo l’uso.

2. Precauzioni d’uso e di manipolazione
1. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli elencati 

nelle [II.INDICAZIONI].
2. L’uso di questo prodotto è limitato ai professionisti dentali.
3. Non mescolare questi prodotti a agenti di bonding o usarli insieme ad 

altri prodotti; la combinazione dei materiali può determinare modifiche 
delle caratteristiche fisiche, compresa la possibile diminuzione della 
forza d’adesione.

4. Il prodotto andrebbe utilizzato subito dopo la sua erogazione. Contiene 
etanolo volatile. 
Più il solvente evapora, più aumenta la viscosità che può rendere 
difficile l’applicazione.

5. Eseguire l’adesione (o cementazione) immediatamente dopo il 
trattamento della superficie da restaurare.

6. Se la superficie aderente trattata viene contaminata con sangue o 
saliva, sciacquare con acqua, asciugare e pulire l’area con un agente 
mordenzante (p.e. K-ETCHANT Syringe) e ripetere il trattamento con 
questo prodotto.

7. Se il prodotto si deposita sull’ugello, pulirlo con una garza o un 
tampone di cotone imbevuto di alcol.

8. Se gli strumenti di questo prodotto sono danneggiati, prestare la 
massima attenzione ed interrompere immediatamente il loro impiego.

9. La mordenzatura della dentina vitale può provocare sensibilità post-
operatoria. 

10. Applicare ALLOY PRIMER quando la superficie di adesione del metallo 
prezioso non si presta ad essere irruvidita to intraoralmente durante le 
riparazioni.

3. Precauzioni di conservazione
1. Il prodotto deve essere utilizzato entro la data di scadenza indicata 

sulla confezione.
2. Il prodotto deve essere conservato (2-8°C/ 36-46°F) quando non 

è in uso, e dovrà essere portato a temperatura ambiente per 15 
minuti prima dell’uso; in caso contrario, il liquido in eccesso potrebbe 
fuoriuscire o colare dopo l’uso.

3. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce solare diretta o 
fiamme libere.

4. Si deve rimettere il tappo alla bottiglia subito dopo l’erogazione del 
liquido dalla bottiglia. Ciò impedisce l’evaporazione di ingredienti 
volatili.

5. Il prodotto deve essere conservato in un luogo idoneo, cui abbiano 
accesso esclusivamente professionisti del settore.

VI. CONTENUTO
Contenuti e quantità sono elencati all’esterno della confezione.
<Componenti principali>
・3-Metacrilossi-propil-trimetossi-silano
・10-Metacriloilossidecil-fosfato diidrogenato
・Etanolo

VII. PROCEDURE CLINICHE
A. Trattamento della superficie di restauri protesici realizzati in 

ceramica, ceramica ibrida, resina composita o metallo
A-1. Controllo della contaminazione

Se necessario, posizionare la diga di gomma per isolare il campo 
operatorio.

A-2. Preparazione della superficie
Se la superficie di adesione è ceramica di ossido di metallo (ad 
esempio KATANA Zirconia) o metallo:
(1) Dopo il fitting di prova, irruvidire la superficie di adesione 

sabbiando con polvere di alluminio (30-50 μm) applicando una 
pressione dell’aria di 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm2, 15-58 psi). 
La pressione dell’aria e la granulometria della polvere dovranno 
essere opportunamente regolate per adattarsi al materiale e/
o alla forma del restauro protesico, lavorando con cautela per 
evitare lo sbriciolamento. 

(2) Dopo la sabbiatura, procedere con la pulizia del restauro 
protesico usando un’unità ad ultrasuoni per 2 minuti, quindi 
asciugare con un getto d’aria.

Se la superficie di adesione è ceramica a base di silicio (ad esempio 
porcellana convenzionale, disilicato di litio), ceramiche ibride o 
resina composita:

In base al tipo di restauro si potrà usare un trattamento con acido 
o la sabbiatura:

Trattamento con acido (ad esempio porcellana convenzionale, 
disilicato di litio):
(1) Mordenzare la superficie di adesione con soluzione di acido 

fluoridrico rispettando le informazioni per l’uso del materiale 
di restauro, o applicare un agente a base di acido fosforico (ad 
esempio K-ETCHANT Syringe) sulla superficie di adesione e 
lasciare agire per 5 secondi.

(2) Lavare con acqua la superficie di adesione e asciugare.

Trattamento di sabbiatura (ad esempio con resina composita)
(1) Dopo il fitting di prova, irruvidire la superficie di adesione 

sabbiando con polvere di alluminio (30-50 μm) applicando 
una pressione dell’aria di 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm2, 15-29 
psi). 
La pressione dell’aria e la granulometria della polvere 
dovranno essere opportunamente regolate per adattarsi al 
materiale e/o alla forma del restauro protesico, lavorando 
con cautela per evitare lo sbriciolamento. 

(2) Dopo la sabbiatura, procedere con la pulizia del restauro 
protesico usando un’unità ad ultrasuoni per 2 minuti, quindi 
asciugare con un getto d’aria.

A-3. Applicazione di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Se la superficie di adesione è resina composita, applicare un 

agente mordenzante (ad esempio K-ETCHANT Syringe) sulla 
superficie di adesione e lasciarlo agire per 5 secondi. Quindi 
lavare e asciugare accuratamente.

(2) Erogare la quantità necessaria di CLEARFIL CERAMIC PRIMER 
PLUS nella vaschetta di miscelazione immediatamente prima 
dell’applicazione.

(3) Applicare CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS alla superficie di 
adesione del restauro con un pennello applicatore. 

(4) Dopo l’applicazione, asciugare sufficientemente l’intera superficie 
con un lieve getto d’aria esente da olio. 

A-4. Cementazione
Cementare la protesi con un cemento composito (es. PANAVIA V5) 
secondo le istruzioni del Produttore.

B. Riparazioni intraorali di restauri fratturati realizzati in ceramica, 
ceramica ibrida, resina composita o metallo

B-1. Controllo della contaminazione
Se necessario, posizionare la diga di gomma per isolare il campo 
operatorio.

B-2. Preparazione delle superfici di adesione
(1) Irruvidire la superficie di adesione con una punta diamantata o 

sabbiando con polvere di alluminio. La pressione dell’aria e la 
granulometria della polvere dovranno essere opportunamente 
regolate per adattarsi al materiale e/o alla forma del restauro 
protesico.

(2) Applicare un agente mordenzante (es. K-ETCHANT Syringe) 
sulle superfici di adesione del materiale di rivestimento e della 
struttura in metallo, secondo le istruzioni del produttore, e 
lasciarlo agire per 5 secondi. Lavare quindi le superfici con acqua 
e asciugare.

B-3. Applicazione di CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Erogare la quantità necessaria di CLEARFIL CERAMIC PRIMER 

PLUS nella vaschetta di miscelazione immediatamente prima 
dell’applicazione.

(2) Applicare CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS alla superficie 
esposta del materiale, mediante un pennello applicatore. 
[NOTA]

Se la superficie aderente non è irruvidita, applicare ALLOY 
PRIMER alla superficie in metallo prezioso per un risultato 
ottimale; seguire le istruzioni per l’uso prima di applicare 
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

(3) Dopo l’applicazione, asciugare sufficientemente l’intera superficie 
con un lieve getto d’aria esente da olio. 

B-4. Trattamento della superficie del dente
Quando le superfici di adesione comprendono parte del dente, 
applicarvi un adesivo (es. CLEARFIL TRI-S BOND PLUS) secondo 
le istruzioni del produttore.

B-5. Restauro in composito fotopolimerizzabile 
Applicare una resina composita fotopolimerizzabile (es. CLEARFIL 
MAJESTY ES-2) nella cavità, fotopolimerizzare, rifinire e lucidare 
secondo le istruzioni del Produttore.

[GARANZIA]
Kuraray Noritake Dental Inc. sostituirà qualsiasi prodotto che dovesse 
risultare difettoso. Kuraray Noritake Dental Inc. non si assume alcuna 
responsabilità per perdita o danni diretti, conseguenti o particolari, causati 
dall’applicazione, dall’utilizzo o dall’incapacità a utilizzare questi prodotti. 
Prima di utilizzare i prodotti, l’operatore deve verificare che gli stessi 
siano adatti all’uso che ne intende fare, assumendosi tutti i rischi e le 
responsabilità che ne conseguono.

[NOTA]
“PANAVIA”, “CLEARFIL” e “ESTENIA” sono marchi di KURARAY CO., 
LTD.
“KATANA” è un marchio di NORITAKE CO., LIMITED.

FRANÇAIS  MODE D’EMPLOI
I. INTRODUCTION

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS est un apprêt prosthétique 
universel dentaire qui fournit une surface adhérente renforcée aux 
céramiques (par exemple. porcelaine conventionnelle, disilicate de 
lithium, zircone), aux céramique hybrides (par exemple. ESTENIA C&B), 
aux résines composites et aux métaux.

II. INDICATIONS
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS est indiqué pour les usages 
suivants:
[1] Traitement de surface des restaurations prothétiques en céramique, 

céramiques hybrides, résine composite ou en métal
[2] Réparations intraorales de restaurations fracturées en céramique, 

céramiques hybrides, résine composite ou en métal

III. CONTRE-INDICATIONS
Patients connus pour leur hypersensibilité aux monomères de 
méthacrylate

IV. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
La membrane de la muqueuse buccale peut devenir blanchâtre au 
contact du produit du fait de la coagulation de protéines. Ceci est un 
événement temporaire qui disparaît habituellement en quelques jours. 
Demander aux patients d’éviter toute irritation lors du brossage de la 
zone infectée.

V. PRÉCAUTIONS
1. Consignes de sécurité
1. Ce produit contient des substances susceptibles de provoquer des 

réactions allergiques. L’utilisation de ce produit chez les patients 
présentant une allergie connue aux monomères méthacryliques ou à 
d’autres composants est vivement déconseillée.

2. Si le patient présente une réaction d’hypersensibilité sous forme 
d’érythème, d’eczéma, de signes caractéristiques d’inflammation, 
d’ulcère, de gonflement, de prurit ou d’engourdissement, cesser 
l’utilisation du produit et demander un avis médical.

3. Eviter tout contact direct avec la peau et/ ou les tissus mous pour 
prévenir une hypersensibilité. Porter des gants ou prendre des 
précautions appropriées lors de l’utilisation du produit. Ne pas regarder 
directement la source de lumière.

4. Faire preuve de précaution pour empêcher le produit d’entrer en 
contact avec la peau ou l’œil. 
Avant d’utiliser le produit, recouvrez les yeux du patient avec une 
serviette ou des lunettes de sécurité pour les protéger en cas 
d’éclaboussures.

5. En cas de contact du produit avec les tissus du corps humain, prendre 
les mesures suivantes :
<En cas de pénétration du produit dans l’œil>

Rincer immédiatement l’œil abondamment à l’eau et consulter un 
médecin.

< En cas de contact entre le produit et la peau ou les muqueuses 
buccales>
Essuyer immédiatement avec un tampon ouaté ou de la gaze 
imprégné d’alcool, puis rincer abondamment à l’eau.

6. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que le patient n’avale 
accidentellement le produit.

7. Ne réutilisez pas la brosse d’application pour éviter la contamination 
croisée. La brosse d’application est à usage unique. Jetez-le après 
utilisation.

2. Précautions pour la manipulation
1. Le produit ne doit pas être utilisé dans tout autre but que ceux spécifiés 

dans les [II.INDICATIONS].
2. L’utilisation de ce produit est réservé aux professionnels dentaires.
3. Ne pas mélanger ces produits avec des agents de collage ou en 

association avec d’autres produits; le fait de combiner différents 
matériaux risque d’entraîner une modification des propriétés physiques, 
notamment une possibilité de réduction de la force du collage.

4. Le produit doit être utilisé peu de temps après la distribution. Il contient 
de l’éthanol volatile. 
Comme le solvant s’évapore, la viscosité augmente et cela peut rendre 
difficile l’application.

5. Effectuer l’adhésion (ou la cémentation) directement après le traitement 
de la restauration de la surface avec le produit.

6. Si la surface adhérente traitée est contaminée par de la salive ou 
du sang, rincer à l’eau, sécher, nettoyer la zone avec un agent de 
mordançage (par exemple. K-ETCHANT Syringe), et traiter à nouveau 
avec ce produit. 

7. Si le produit se dépose sur la buse, essuyez-le avec un morceau de 
gaze ou une boulette de coton imbibé d’alcool.

8. Si les instruments de ce produit sont endommagés, protégez-vous des 
dommages et cessez immédiatement de les utiliser.

9. Le mordançage de la dentine vitale peut provoquer une sensibilité 
post-opératoire. 

10. Appliquez ALLOY PRIMER lorsque la surface adhérente du métal 
précieux ne peut pas être rugueuse intraoralement pendant les 
réparations.

3. Consignes de conservation
1. Le produit doit être utilisé avant la date de péremption indiquée sur 

l’emballage.
2. Le produit doit être stocké (2-8°C/ 36-46°F) lorsqu’il n’est pas utilisé, 

et doit être porté à la température ambiante pendant 15 minutes avant 
d’être utilisé; autrement, l’excès de liquide peut se répandre ou suinter 
après l’utilisation.

3. Ne pas exposer ce produit à une extrême chaleur, une lumière solaire 
directe ou une flamme.

4. Le bouchon de la bouteille doit être remis en place dès que le liquide 
a été distribué à partir de la bouteille. Cela empêche l’évaporation des 
ingrédients volatils.

5. Le produit doit être conservé dans un endroit adéquat, auquel seuls 
des dentistes ont accès.

VI. COMPOSANTS
Contenu et quantités : voir sur l’emballage.
<Principaux ingrédients>
・Triméthoxylane 3-méthacryloxypropyle
・Phosphate dihydrogène 10-méthacryloyloxydécyle
・Ethanol

VII. PROCÉDURES CLINIQUES
A. Traitement de surface des restaurations prothétiques en céramique, 

céramiques hybrides, résine composite ou en métal
A-1. Maintien au sec de la cavité

Si c’est nécessaire, placer une digue en caoutchouc pour réaliser un 
isolement approprié concernant les procédures adhésives.

A-2. Préparation de la surface
Si la surface adhérente est en céramique d’oxyde métallique (par 
exemple. KATANA Zirconia) ou en métal:
(1) Après un essaie de fixation, rendez la surface de la partie 

adhérente rugueuse par projection de poudre d’alumine (30-50 
μm) en utilisant une pression d’air de 0.1-0.4 MPa (1-4 kgf/cm2, 
15-58 psi). 
La pression d’air et la taille de la poudre doivent être 
convenablement ajustés en fonction du matériau et/ou de la 
forme de la restauration prothétique, en utilisant des précautions 
pour éviter l’écaillage. 

(2) Après sablage, nettoyer la restauration prothétique aux ultrasons 
pendant 2 minutes, puis la sécher par un flux d’air.

Si la surface adhérente est en céramique à base de silice (par 
exemple. porcelaine conventionnelle, disilicate de lithium.), en 
céramique hybride ou résine composite:

En fonction du type de restauration, un traitement à l'acide ou 
sablage peut être utilisé:

Traitement à l'acide  (par exemple. de porcelaine classique, 
lithium disilicate):
(1) Décapez la surface adhérente avec une solution d'acide 

fluorhydrique en respectant le mode d'emploi du matériau de 
restauration, ou appliquez un agent d'acide phosphorique(par 
exemple. K-ETCHANT Syringe) par-dessus la surface 
adhérente et laissez pendant 5 secondes.

(2) Nettoyez la surface adhérente avec de l’eau et séchez.

Traitement par sablage (par exemple. résine composite)
(1) Après un essaie de fixation, rendez la surface de la partie 

adhérente rugueuse par projection de poudre d’alumine (30-
50 μm) en utilisant une pression d’air de 0.1-0.2 MPa (1-2 
kgf/cm2, 15-29 psi). 
La pression d’air et la taille de la poudre doivent être 
convenablement ajustés en fonction du matériau et/ou de 
la forme de la restauration prothétique, en utilisant des 
précautions pour éviter l’écaillage. 

(2) Après sablage, nettoyer la restauration prothétique aux 
ultrasons pendant 2 minutes, puis la sécher par un flux d’air.

A-3. Application du CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Si la surface adhérente est une résine composite, appliquer 

un agent décapant (par exemple. K-ETCHANT Syringe) sur 
la surface adhérente et laissez pendant 5 secondes. Lavez et 
séchez bien ensuite.

(2) Déposer la quantité nécessaire de CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS dans l’alvéole d’un godet mélangeur, 
immédiatement avant l’application.

(3) Appliquez CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sur la surface 
adhérente de la restauration avec une brosse d’application. 

(4) Après l’application, sécher suffisamment la totalité de la surface 
adhérente en utilisant un jet d’air modéré exempt d’huile.

A-4. Collage
Coller le matériau prothétique en utilisant un ciment résineux (par 
exemple. PANAVIA V5), selon les instructions du fabriquant.

B. Réparations intraorales de restaurations fracturées en céramique, 
céramiques hybrides, résine composite ou en métal

B-1. Maintien au sec de la cavité
Si c’est nécessaire, placer une digue en caoutchouc pour réaliser un 
isolement approprié concernant les procédures adhésives.

B-2. Préparation des surfaces adhérentes
(1) Rendez rugueuse la surface adhérente en utilisant une pointe 

de diamant ou une projection de poudre d’alumine. La pression 
d’air et la taille de la poudre doivent être convenablement ajustés 
en fonction du matériau et/ou de la forme de la restauration 
prothétique.

(2) Appliquer un agent de mordançage (par exemple. K-ETCHANT 
Syringe) aux surfaces adhérentes du matériau de parement et 
de la structure en métal, selon les instructions du fabriquant et 
laisser en place pendant 5 secondes. Puis, rincer les surfaces 
avec de l’eau et sécher.

B-3. Application du CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Déposer la quantité nécessaire de CLEARFIL CERAMIC 

PRIMER PLUS dans l’alvéole d’un godet mélangeur, 
immédiatement avant l’application.

(2) Appliquez CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS sur la surface 
faisant face au matériau avec une brosse d’application. 
[REMARQUE]

Si la surface adhérente n'est pas rugueuse, appliquez 
ALLOY PRIMER sur la surface du métal précieux pour des 
performances optimales; suivez le mode d'emploi avant 
d'appliquer CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

(3) Après l’application, sécher suffisamment la totalité de la surface 
adhérente en utilisant un jet d’air modéré exempt d’huile.

B-4. Traitement d’une surface dentaire
Lorsqu’il y a une surface dentaire comme faisant partie des surfaces 
adhérentes, appliquer un agent adhérent (par exemple. CLEARFIL 
TRI-S BOND PLUS) sur la surface dentaire, selon les instructions du 
fabricant.

B-5. Obturation d’un composite résineux photo polymérisable
Appliquer un composite résineux photo polymérisable (par exemple. 
CLEARFIL MAJESTY ES-2) dans la cavité, photo polymériser, finir 
et polir, selon les instructions du fabricant.

[GARANTIE]
Kuraray Noritake Dental Inc. s’engage à remplacer tout produit 
défectueux. Kuraray Noritake Dental Inc. décline toute responsabilité 
en cas de pertes ou dommages directs ou indirects, ou inhabituels, 
découlant de l’utilisation du produit ou d’une utilisation inappropriée. 
Avant utilisation, l’utilisateur s’engage à vérifier que les produits sont bien 
appropriés à l’usage qu’il compte en faire et l’utilisateur endosse tous 
risques et responsabilités associés.

[REMARQUE]
«PANAVIA», «CLEARFIL» et «ESTENIA» sont des marques de 
KURARAY CO., LTD.
«KATANA» est une marque de NORITAKE CO., LIMITED.

SVENSKA  BRUKSANVISNING
I. INTRODUKTION

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS är en dental universell protesprimer 
som ger en förbättrad vidhäftningsyta för keramik (t.ex. vanligt porslin, 
litiumdisilikat, zirkoniumdioxid), hybridkeramik (t.ex. ESTENIA C&B), 
kompositplast och metall.

II. INDIKATIONER
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS används för följande 
användningsområden:
[1] Ytbehandling av protetiska restaureringar som är tillverkade av 

keramik, hybridkeramik, kompositplaster eller metall.
[2] Intraorala reparationer av brutna restaureringar som är tillverkade av 

keramik, hybridkeramik, kompositplaster eller metall.

III. KONTRAINDIKATIONER
Patienter med känd överkänslighet mot metakrylater

IV. MÖJLIGA BIEFFEKTER
Vid kontakt med produkten kan vitaktig missfärgning av slemhinnan 
uppstå p.g.a. proteinkoagulering. Detta är ett tillfälligt fenomen som 
normalt försvinner inom några få dagar. Uppmana patienten till 
försiktighet vid den dagliga munhygienen.

V. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1. Säkerhetsanvisningar
1. Den här produkten innehåller ämnen som kan orsaka allergiska 

reaktioner. Undvik att använda produkten på patienter med känd allergi 
mot metakrylatmonomerer eller någon av de andra komponenterna.

2. Om patienten får en överkänslighetsreaktion såsom utslag, 
eksem, inflammationer, sår, svullnader, klåda eller domningar ska 
behandlingen med produkten avbrytas och en läkare konsulteras.

3. Undvik direkt kontakt med huden och/ eller munnens mjuka vävnad för 
att förebygga överkänsligheter. Använd handskar och vidta lämpliga 
försiktighetsåtgärder när du använder produkten. 

4. Var försiktig vid användning av produkten och undvik kontakt med 
huden eller ögat. 
Före användning av produkten ska patientens ögon täckas över med 
en handduk eller ska skyddsglasögon för att skydda ögonen mot 
materialstänk.

5. Om produkten kommer i kontakt med kroppsvävnad ska följande 
åtgärder vidtas:
<Om produkten hamnar i ögat>

Skölj omedelbart ögat rikligt med vatten och kontakta en läkare.
<Om produkten kommer i kontakt med huden eller slemhinnan>

Torka omedelbart av det med en bomullstuss eller en gasbinda fuktad 
med alkohol, och skölj med rikliga mängder vatten.

6. Var försiktig så att patienten inte sväljer produkten.
7. För att undvika korsinfektioner ska appliceringsborsten inte 

återanvändas. Appliceringsborsten är avsedd för engångsbruk. Släng 
den efter användning.

2. Försiktighetsåtgärder vid hantering
1. Produkten får inte användas för andra ändamål än de som anges i [II.

INDIKATIONER].
2. Denna produkt får endast användas av tandvårdspersonal.
3. Blanda inte dessa produkter med andra bondningsmedel eller använd 

dem inte tillsammans med andra produkter; blandning av olika 
material kan förändra de fysikaliska egenskaperna, inklusive en möjlig 
försämring av den förväntade hållfastheten.

4. Produkten bör användas så fort som möjligt efter dispensering. Den 
innehåller flyktig etanol. 
När lösningsmedlet avdunstar ökar viskositeten, detta kan göra medlet 
svårapplicerbart.

5. Genomför bondningen (eller cementeringen) snarast efter det att 
restaurationens yta har behandlats med produkten.

6. Om den behandlade vidhäftningsytan är kontaminerad med saliv eller 
blod, ska den sköljas med vatten, torkas och ytan ska rengöras med ett 
etsningsmedel (t.ex. K-ETCHANT Syringe) och sedan behandlas med 
produkten igen.

7. Om produkten hamnar på munstycket, ska den torkas bort med en 
bomullstuss eller gasbinda som är dränkt i alkohol.

8. Om instrumenten till denna produkt är skadade, se till att du inte skadar 
dig själv och sluta genast att använda dem.

9. Etsning av vitalt dentin kan ge postoperativ känslighet. 
10. Applicera ALLOY PRIMER om ädelmetallens vidhäftningsyta inte kan 

ruggas upp intraoralt under reparation.

3. Säkerhetsanvisningar för förvaringen
1. Produkten måste användas innan förfallodatum som står på 

förpackningen.
2. Produkten ska förvaras vid 2-8 °C/36-46 °F när den inte används, 

och värmas upp till rumstemperatur i 15 minuter före användning, i 
annat fall kan överflödig vätska dispenseras eller komma till ytan efter 
användning.

3. Produkten får inte utsättas för extrem hetta, direkt solbestrålning eller 
öppen eld.

4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan omedelbart efter det att vätskan 
har dispenserats från flaskan. På så sätt undviks att lösningsmedel kan 
avdunsta.

5. Produkten måste förvaras på säker plats, där den endast är åtkomlig 
för tandvårdspersonalen.

VI. KOMPONENTER
Se förpackningens utsida för information om innehåll och mängd.
<Huvudingredienser>
・3-metakryloxy-propyl-trimethoxysilan
・10-Metakryloyloxydecyl divätefosfat
・Etanol

VII. KLINISKA FÖRFARANDEN
A. Ytbehandling av protetiska restaureringar som är tillverkade av 

keramik, hybridkeramik, kompositplaster eller metall.
A-1. Fuktkontroll

En kofferdam rekommenderas för att isolera behandlingsytan 
tillräckligt för adhesiva behandlingar.

A-2. Förbehandling av ytan
Om vidhäftningsytan är av metalloxidkeramik (t.ex. KATANA 
Zirconia) eller metall:
(1) Efter inprovning, rugga upp vidhäftningsytan genom blästring 

med aluminiumoxid-pulver (30-50 μm) med ett lufttryck på 0,1-0,4 
MPa (1-4 kgf/cm2, 15-58 psi). 
Lufttrycket och pulverstorleken ska vara anpassade till materialet 
och/eller formen av den protetiska restaureringen, detta ska 
göras försiktigt för att undvika sprickbildning. 

(2) Var försiktig så att inga flisor lossnar. Efter blästringen ska 
restaurationen rengöras med ultraljud i 2 minuter, luftblästras.

Om vidhäftningsytan är kiseldioxid-baserat porslin (t.ex. vanligt 
porslin, litiumdisilikat), hybridkeramik eller kompositplast:

Beroende på typen av restaurering, kan syrabehandling eller 
blästring användas:

Syrabehandling (t.ex. vanligt porslin, litiumdisilikat):
(1) Etsa vidhäftningsytan med en fluorvätesyra-lösning i 

enlighet med bruksanvisningen för restaureringsmaterialet 
eller applicera ett fosforhaltigt etsmedel (t.ex. K-ETCHANT 
Syringe) över vidhäftningsytan och låt den sitta kvar i 5 
sekunder.

(2) Tvätta sedan av vidhäftningsytan med vatten och torka den.

Behandling med blästring (t.ex. kompositplast)
(1) Efter inprovning, rugga upp vidhäftningsytan genom blästring 

med aluminiumoxid-pulver (30-50 μm) med ett lufttryck på 
0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm2, 15-29 psi). 
Lufttrycket och pulverstorleken ska vara anpassade till 
materialet och/eller formen av den protetiska restaureringen, 
detta ska göras försiktigt för att undvika sprickbildning. 

(2) Var försiktig så att inga flisor lossnar. Efter blästringen ska 
restaurationen rengöras med ultraljud i 2 minuter, luftblästras.

A-3. Applicering av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Om vidhäftningsytan är av kompositplast, applicera ett 

etsningsmedel (t.ex. K-ETCHANT Syringe) på vidhäftningsytan 
och låt det verka i 5 sekunder. Tvätta sedan noggrant och torka.

(2) Tryck ut den nödvändiga mängden av CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS i en blandningsskål omedelbart före applicering.

(3) Applicera CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på 
restaureringens vidhäftningsytan med en appliceringsborste. 

(4) Efter appliceringen ska hela vidhäftningsytan torkas noggrant 
med mild, oljefri luftblästring.

A-4. Cementering
Cementera fast den protetiska anordningen med resincement (t.ex. 
PANAVIA V5) enligt tillverkarens instruktioner.

B. Intraorala reparationer av brutna restaureringar som är tillverkade 
av keramik, hybridkeramik, kompositplaster eller metall.

B-1. Fuktkontroll
En kofferdam rekommenderas för att isolera behandlingsytan 
tillräckligt för adhesiva behandlingar.

B-2. Förbehandling av vidhäftningsytorna
(1) Rugga upp vidhäftningsytan med en diamantspets eller genom 

blästring med aluminiumpulver. Lufttrycket och pulverstorleken 
ska vara anpassade till materialet och/eller formen av den 
protetiska restaureringen.

(2) Applicera ett etsningsmedel (t.ex. K-ETCHANT Syringe) på 
fasadmaterialets vidhäftningsyta och metallpelaren enligt 
tillverkarens instruktioner och låt det sitta kvar i 5 sekunder. 
Tvätta sedan av ytorna med vatten och torka dem.

B-3. Applicering av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Tryck ut den nödvändiga mängden av CLEARFIL CERAMIC 

PRIMER PLUS i en blandningsskål omedelbart före applicering.
(2) Applicera CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på 

fasadmaterialets ytor med en appliceringsborste. 
[ANVISNING]

Om vidhäftande ytan inte är uppruggad, ska ALLOY PRIMER 
appliceras på ädelmetallytan för optimal prestanda. Följ 
bruksanvisningen när du använder CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS.

(3) Efter appliceringen ska hela vidhäftningsytan torkas noggrant 
med mild, oljefri luftblästring.

B-4. Behandling av tandytan
Om en tandyta är en del av vidhäftningsytan ska ett bondningsmedel 
(t.ex. CLEARFIL TRI-S BOND PLUS) appliceras enligt tillverkarens 
instruktioner.

B-5. Ljushärda kompositresinfyllningar
Applicera ljushärdande kompositresin (t.ex. CLEARFIL MAJESTY 
ES-2) i kaviteten, ljushärda, avsluta och polera resin enligt 
tillverkarens instruktioner.

[GARANTI]
Kuraray Noritake Dental Inc. ersätter en produkt som visat sig vara 
defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. ansvarar inte för direkta, efterföljande 
eller särskilda förluster eller skador som härrör från tillämpning, 
användning respektive ickeanvändning av dessa produkter. Användaren 
måste bestämma före användning, om produkterna är användbara för 
det avsedda ändamålet; användaren övertar alla risker och ansvaret som 
relateras till användningen.

[ANVISNING]
“PANAVIA”, “CLEARFIL” och “ESTENIA” är varumärken av KURARAY 
CO., LTD.
“KATANA” är ett varumärke av NORITAKE CO., LIMITED.

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING
I. INLEIDING

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS is een universele tandheelkundige 
prothetische primer die een verbeterd adhesief oppervlak verzorgt aan 
keramiek (bijv. conventioneel porselein, lithiumdisilicaat, zirkoniumoxide), 
hybride keramiek (bijv. ESTENIA C&B), composiet en metaal.

II. INDICATIES
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS wordt aanbevolen voor het 
volgende gebruik.
[1] Oppervlaktebehandeling van prothetische voorzieningen van 

keramiek, hybride keramiek, composiet of metaal
[2] Intraorale reparaties van gefracureerde restauraties van keramiek, 

hybride keramiek, composiet of metaal

III. CONTRA-INDICATIES
Patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor 
methacrylaatmonomeren

IV. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Het mondslijmvlies kan, door de coagulatie van proteïne, witachtig van 
kleur worden als het in contact komt met het product. Dit is meestal een 
tijdelijk fenomeen dat na enkele dagen verdwijnt. Geef de patiënten 
richtlijnen om irritatie van de betrokken mucosa te voorkomen tijdens het 
tanden poetsen.

V. VOORZORGSMAATREGELEN
1. Veiligheidsmaatregelen
1. Dit product bevat stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken. 

Vermijd het gebruik van het product bij patiënten met een gekende 
allergie voor methacrylaatmonomeren of andere bestanddelen.

2. Indien de patiënt tekenen vertoont van overgevoeligheid, zoals 
uitslag, eczeem, tekenen van ontsteking, zweren, zwelling, jeuk of 
gevoelloosheid, moet u het gebruik van het product stopzetten en 
medische hulp inroepen.

3. Vermijd rechtstreeks contact met de huid en/ of het zachte weefsel 
om overgevoeligheid te voorkomen. Draag handschoenen of tref 
aangepaste maatregelen wanneer u het product gebruikt.

4. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met de huid of in de 
oog terechtkomt. 
Dek ter bescherming tegen eventueel spatten, voordat het product 
gebruikt wordt, de ogen van de patiënt af met een doek of een 
beschermbril.

5. Indien het product in contact komt met zacht weefsel, neem dan de 
volgende maatregelen:
<Indien het product in het oog komt>

Onmiddellijk het oog met veel water spoelen en een arts raadplegen.
<Indien het product in contact komt met de huid of de mucosa>

Verwijder spatten onmiddellijk met een wattenpellet of een met 
alcohol bevochtigd gaasje en spoel overvloedig met water.

6. Wees voorzichtig om te voorkomen dat de patiënt het product per 
ongeluk inslikt.

7. Geen applicatorborstel opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te 
voorkomen. De applicatorborstel mag slechts één keer gebruikt 
worden. Gooi de borstel weg na gebruik.

2. Voorzorgsmaatregelen voor de verwerking en bewerking van het 
product

1. Het product mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan 
gespecificeerd in [II.INDICATIES].

2. Het gebruik van dit product is voorbehouden aan tandheelkundige 
professionals.

3. Deze producten niet met hechtmiddelen mengen of in combinatie met 
andere producten gebruiken; een combinatie van materialen kan tot 
een verandering van de natuurkundige eigenschappen inclusief een 
mogelijke verslechtering van de hechtkracht leiden.

4. Het product dient kort na doseren te worden gebruikt. Het bevat 
alcohol, dat vluchtig is.
Wanneer het oplosmiddel verdampt, neemt de viscositeit toe en wordt 
aanbrengen bemoeilijkt.

5. Cementeer of bond zo snel mogelijk na het behandelen van het 
hechtoppervlak met het product.

6. Indien het behandelde hechtoppervlak met speeksel of bloed 
verontreinigd is, met water spoelen, drogen, het gebied met een 
etsmiddel (bijv. K-ETCHANT Syringe) reinigen en nogmaals met dit 
product behandelen.

7. Wanneer het product zich ophoopt langs de opening, veeg dit weg met 
een gaasje of een wattenpellet gedrengd in alcohol.

8. Indien de houder van dit product beschadigd is, denk om uw eigen 
veiligheid en zet het gebruik ervan onmiddellijk stop.

9. Het etsen van vitaal dentine kan post operatieve pijn tot gevolg 
hebben.

10. Breng ALLOY PRIMER aan wanneer het hechtoppervlak op het 
edelmetaal niet intra-oraal kan geruwd worden tijdens reparaties.

3. Voorzorgsmaatregelen voor opslag
1. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum die is aangegeven op de 

verpakking.
2. Het product moet bewaard worden op (2-8°C/ 36-46°F) wanneer niet in 

gebruik. Het dient op kamertemperatuur gebracht te worden gedurende 
15 minuten; anders is er kans dat er teveel wordt gedoseerd of sijpelt 
de vloeistof er uit na gebruik.

3. Niet aan extreme hitte, het directe zonlicht en vuur blootstellen.
4. De dop moet herplaatst worden zodra de vloeistof gedoseerd is uit de 

fles. Dit voorkomt verdamping van vluchtige ingrediënten.
5. Het product moet bewaard worden op een geschikte plaats, waar 

alleen tandheelkundige professionals toegang toe hebben.

VI. ONDERDELEN
Kijk op de buitenkant van de verpakking voor de inhoud en hoeveelheid.
<Basisingrediënten>
・3-Methacryloxypropyl trimethoxysilaan
・10-Methacryloyloxydecyl diwaterstoffosfaat
・Ethanol

VII. KLINISCHE PROCEDURES
A. Oppervlaktebehandeling van prothetische voorzieningen van 

keramiek, hybride keramiek, composiet of metaal
A-1. Vochtbeheersing

Plaats, indien nodig, een cofferdam voor een goede isolatie voor de 
adhesiefprocedure.

A-2. Voorbereiding van oppervlak
Indien het te bevestigen oppervlak bestaat uit metaaloxidekeramiek 
(bijv. KATANA Zirconia) of metaal:
(1) Na het passen het te hechten oppervlakopruwen met 

aluminiumoxidepoeder (30-50 μm) bij 0.1-0.4 MPa (1-4 kgf/cm2, 
15-58 psi). 
De luchtdruk en deeltjesgrootte dient te worden aangepast 
naargelang het materiaal en / of de vorm van de prothetische 
voorziening om chipping te voorkomen.

(2) Wees voorzichtig om chipping te voorkomen. Na het zandstralen 
de voorziening reinigen in een ultrasoonbad gedurende 2 
minuten. Vervolgens drogen met de luchtspuit.

Indien het te bevestigen oppervlak bestaat uit silicahoudend 
keramiek (bijv. conventioneel porselein, lithiumdisilicaat), hybride 
keramiek of composiet:

Afhankelijk van het type restauratiemateriaal kan behandelen met 
zuur of zandstralen worden gebruikt:

Behandeling met zuur (bijv. conventioneel porselein, 
lithiumdisilicaat):
(1) Ets het te hechten oppervlak met waterstoffluoride, conform 

de gebruiksinformatie van het restauratiemateriaal, of breng 
een fosforzuuragens (bijv. K-ETCHANT Syringe) aan op het 
te hechten oppervlak en laat zitten gedurende 5 seconden.

(2) Reinig het te cementeren oppervlak met water en droog.

Zandstralen(bijv. composiet):
(1) Na het passen het te hechten oppervlakopruwen met 

aluminiumoxidepoeder (30-50 μm) bij 0.1-0.2 MPa (1-2 kgf/
cm2, 15-29 psi). 
De luchtdruk en deeltjesgrootte dient te worden aangepast 
naargelang het materiaal en / of de vorm van de prothetische 
voorziening om chipping te voorkomen.

(2) Wees voorzichtig om chipping te voorkomen. Na het 
zandstralen de voorziening reinigen in een ultrasoonbad 
gedurende 2 minuten. Vervolgens drogen met de luchtspuit.

A-3. Aanbrengen van CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Indien het te hechten oppervlak composiet is, breng dan een 

etsmiddel aan (bijv. K-ETCHANT Syringe) en laat het daar 
gedurende 5 seconden. Daarna grondig spoelen en drogen.

(2) Doseer de vereiste hoeveelheid CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS direct alvorens gebruik in het kommetje van het 
mengschaaltje. 

(3) Breng CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aan op het te 
bevestigen oppervlak met een applicatieborsteltje.

(4) Na het aanbrengen, het gehele hechtoppervlak voldoende 
drogen met een milde, olie-vrije luchtstroom.

A-4. Cementeren
Cementeer de prothetische voorziening met composietcement 
(bijvoorbeeld PANAVIA V5) in overeenstemming met de 
aanwijzingen van de fabrikant.

B. Intraorale reparaties van gefracureerde restauraties van keramiek, 
hybride keramiek, composiet of metaal

B-1. Vochtbeheersing
Plaats, indien nodig, een cofferdam voor een goede isolatie voor de 
adhesiefprocedure.

B-2. Preparatie van hechtoppervlakken
(1) Ruw het te hechten oppervlak op met een diamantboor of 

door te zandstralen met aluminiumoxidepoeder. De druk en 
poederkorrelgrootte dient te worden aangepast aan het materiaal 
en / of de vorm van de prothetische voorziening.

(2) Breng een etsmiddel (bijvoorbeeld K-ETCHANT Syringe) op het 
facing oppervlak en het metalen frame aan in overeenstemming 
met de aanwijzingen van de fabrikant. Laat 5 seconden inwerken. 
Spoel vervolgens met water en droog.

B-3. Aanbrengen van CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Doseer de vereiste hoeveelheid CLEARFIL CERAMIC 

PRIMER PLUS direct alvorens gebruik in het kommetje van het 
mengschaaltje. 

(2) Breng CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aan op het te 
fineren oppervlak met een applicatieborsteltje. 
[OPMERKING]

Indien het hechtingsoppervlak niet geruwd is, brengt u ALLOY 
PRIMER aan op het oppervlak van het edelmetaal voor 
optimale prestaties: volg de gebruiksinstructies voordat u 
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aanbrengt.

(3) Na het aanbrengen, het gehele hechtoppervlak voldoende 
drogen met een milde, olie-vrije luchtstroom.

B-4. Behandeling van tandoppervlak
Indien het tandoppervlak deel uit maakt van het hechtoppervlak, 
moet u een adhesief (bijvoorbeeld CLEARFIL TRI-S BOND PLUS) in 
overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant aanbrengen.

B-5. Polymeriseren van composiet restauratie.
Breng lichthardend composiet (bijvoorbeeld CLEARFIL MAJESTY 
ES-2) aan in de caviteit, polymeriseer, werk af en polijst de 
composiet in overeenstemming met de aanwijzingen van de 
fabrikant.

[GARANTIE]
Kuraray Noritake Dental Inc. vervangt ieder aantoonbaar defect product. 
Kuraray Noritake Dental Inc. accepteert geen aansprakelijk voor directe of 
indirecte schade of eventuele vervolgschade die ontstaat door een onjuist 
of ondeskundig gebruik van dit product. Voor gebruik moet de gebruiker 
de geschiktheid van de producten voor de betreffende indicatie(s) 
controleren en de aansprakelijkheid voor alle daaruit voortvloeiende 
risico’s voor zijn/haar rekening nemen.

[OPMERKING]
“PANAVIA”, “CLEARFIL” en “ESTENIA”zijn handelsmerken van 
KURARAY CO., LTD.
“KATANA” is een handelsmerk van NORITAKE CO., LIMITED.

ESPAÑOL MODO DE EMPLEO
I. INTRODUCCIÓN

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS es un imprimador de prótesis 
dental universal que proporciona una superficie adhesiva mejorada a las 
cerámicas (por ejemplo porcelana convencional, disilicato de litio, óxido 
de zirconio), las cerámicas híbridas (por ejemplo ESTENIA C&B), las 
resinas compuestas y los metales.

II. INDICACIONES
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS está indicado para los usos 
siguientes:
[1] Tratamiento superficial de prótesis de cerámica, cerámicas híbridas, 

resina compuesta o metal.
[2] Reparación intraoral de restauraciones fracturadas de cerámica, 

cerámicas híbridas, resina compuesta o metal.

III. CONTRAINDICACIONES
Pacientes con un historial de hipersensibilidad a los monómeros de 
metacrilato

IV. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
La membrana mucosa bucal puede volverse blanquecina al entrar en 
contacto con el producto debido a la coagulación de proteínas. Se trata 
de una incidencia temporal que por lo general desaparece en unos días. 
Instruya a los pacientes para que eviten irritar el área afectada durante el 
cepillado.

V. PRECAUCIONES
1. Precauciones de seguridad
1. Este producto contiene sustancias que pueden originar reacciones 

alérgicas. Evite el uso del producto en pacientes con alergias 
conocidas a los monómeros de metacrilato o a cualesquiera de los 
demás componentes.

2. Si el paciente presenta alguna reacción de hipersensibilidad, tal 
como erupción, eccema, inflamación, úlcera, hinchazón, picor o 
entumecimiento, interrumpir el uso del producto y consultar a un 
médico.

3. Evitar el contacto directo con la piel y/ o el tejido blando para evitar la 
aparición de síntomas de hipersensibilidad. Usar guantes o adoptar las 
medidas de protección adecuadas al utilizar el producto. 

4. Sea precavido impidiendo que el producto entre en contacto con la piel 
o penetre en el ojo.
Antes de utilizar el producto, cubra los ojos del paciente con una toalla 
o gafas de seguridad, para protegerlos contra posibles salpicaduras 
del material.

5. Adoptar las siguientes medidas si el producto entra en contacto con 
los tejidos humanos:
<Si el producto entra en el ojo>

Enjuagar inmediatamente el ojo con abundante agua y consultar a un 
médico.

<Si el producto entra en contacto con la piel o con la mucosa oral> 
Limpie con una compresa de algodón o gasa humedecida en alcohol 
y enjuague de inmediato con abundante agua.

6. Evite que el paciente ingiera accidentalmente el producto.
7. No reutilice el pincel aplicador, a fin de evitar una contaminación 

cruzada. El pincel aplicador es un pincel de un único uso. Deséchelo 
tras su uso.

2. Precauciones de uso y manipulación
1. No debe utilizarse el producto para ningún fin distinto de los 

especificados en [II.INDICACIONES].
2. El uso de este producto está limitado a profesionales dentales.
3. No mezclar estos productos con agentes adhesivos ni utilizarlos junto 

con otros productos; la combinación de materiales puede provocar un 
cambio de las propiedades físicas, incluyendo una posible disminución 
de la solidez de la unión.

4. El producto debe usarse poco después de su dispensación. Contiene 
etanol volátil. 
A medida que el disolvente se evapora, la viscosidad aumenta y podría 
dificultar su aplicación.

5. Realice la adhesión (o cementación) poco después de tratar la 
superficie de restauración con el producto.

6. Si la superficie adherente tratada se contamina con saliva o sangre, 
enjuagar con agua, secar, limpiar el área con un agente de grabado 
(K-ETCHANT Syringe por ejemplo), y volver a tratarla de nuevo con 
este producto.

7. Si el producto se deposita en la boquilla, límpielo con un trozo de gasa 
o un algodón empapados en alcohol.

8. Si los instrumentos de este producto están defectuosos, tenga cuidado 
de no hacerse daño y deje de utilizarlos inmediatamente.

9. Grabar la dentina vital puede provocar sensibilidad postoperatoria. 
10. Aplique ALLOY PRIMER cuando la superficie adherente del metal 

precioso no se pueda poner áspera de forma intraoral durante las 
reparaciones.

3. Precauciones de almacenamiento
1. El producto deberá ser utilizado antes de la fecha de caducidad 

indicada en el envase.
2. El producto debe ser almacenado (2-8°C/36-46°F) cuando no se 

utilice, y mantenerse a temperatura ambiente durante 15 minutos antes 
de usarlo; de lo contrario, puede dispensarse un exceso de líquido o 
rebosar tras su uso.

3. Mantenga el producto alejado del calor excesivo, la luz solar directa o 
las llamas.

4. El tapón de la botella debe volver a colocarse en cuanto se haya 
dispensado el líquido de la botella. Esto impide la evaporación de los 
ingredientes volátiles.

5. El producto debe ser almacenado en lugares adecuados a los que sólo 
tengan acceso los profesionales dentales. 

VI. COMPONENTES
Por favor, vea el exterior del envase para conocer el contenido y la 
cantidad.  
<Ingredientes principales>
・Metacriloxipropil trimetoxisilano 3
・Fosfato biácido metacriloiloxidecilo 10
・Etanol

VII. PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
A. Tratamiento superficial de prótesis de cerámica, cerámicas 

híbridas, resina compuesta o metal.
A-1. Control de humedad

Si es necesario, ponga un dique de goma para lograr un aislamiento 
apropiado al realizar procedimientos con productos adhesivos.

A-2. Preparación de superficies
Si la superficie adherente es cerámica de óxido metálico (por 
ejemplo KATANA Zirconia) o metal:
(1) Tras la colocación de prueba, trate la superficie adherente 

arenando con polvo de aluminio (30-50 μm) aplicando una 
presión de aire de 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm2, 15-58 psi). 
La presión del aire y el tamaño del polvo deben ser ajustados 
adecuadamente al material y/o la forma de la restauración 
protésica, con precaución para evitar desconchados. 

(2) Después de aplicar el chorro de arena, limpie la restauración 
protésica con ultrasonidos durante 2 minutos, seguido de un 
secado con una corriente de aire.

Si la superficie adherente es cerámica a base de sílice (por ejemplo 
porcelana convencional, disilicato de litio), cerámicas híbridas o 
resina compuesta:

Según el tipo de restauración, debe usarse tratamiento con ácido 
o arenado:

Tratamiento con ácido (por ejemplo porcelana convencional, 
disilicato de litio):
(1) Grabe la superficie adherente con solución de ácido 

fluorhídrico de acuerdo con las instrucciones de empleo 
del material de restauración, o aplique un agente de ácido 
fosfórico (por ejemplo, K-ETCHANT Syringe) sobre la 
superficie adherente dejando actuar durante 5 segundos.

(2) Limpie la superficie adherente con agua y séquela.

Tratamiento de arenado (por ejemplo resina compuesta)
(1) Tras la colocación de prueba trate la superficie adherente 

deslustrándola con polvo de aluminio (30-50 μm) aplicando 
una presión de aire de 0,1-0,2 MPa (1-2kgf/cm2, 15-29psi). 
La presión del aire y el tamaño del polvo deben ser ajustados 
adecuadamente al material y/o la forma de la restauración 
protésica, con precaución para evitar desconchados. 

(2) Después de aplicar el chorro de arena, limpie la restauración 
protésica con ultrasonidos durante 2 minutos, seguido de un 
secado con una corriente de aire.

A-3. Aplicación de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Si la superficie adherente es resina compuesta, aplique un 

agente grabador (por ejemplo K-ETCHANT Syringe) a la 
superficie adherente y déjelo actuar durante 5 segundos. Luego 
lávelo bien y séquelo.

(2) Ponga la cantidad necesaria de CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS en un compartimiento de un disco de mezcla 
inmediatamente antes de hacer la aplicación.

(3) Aplique CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a la superficie 
adherente de la restauración con un pincel aplicador. 

(4) Después de aplicarlo, seque lo suficiente toda la superficie 
adherente utilizando una corriente de aire suave que no tenga 
aceite.

A-4. Cementación
Cemente el aparato protésico usando cemento de resina (PANAVIA 
V5 por ejemplo) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

B. Reparación intraoral de restauraciones fracturadas de cerámica, 
cerámicas híbridas, resina compuesta o metal.

B-1. Control de humedad
Si es necesario, ponga un dique de goma para lograr un aislamiento 
apropiado al realizar procedimientos con productos adhesivos.

B-2. Preparación de las superficies adherentes
(1) Trate la superficie adherente con una punta de diamante o 

arenándola con polvo de aluminio. La presión de aire y el tamaño 
del polvo deben ser ajustados adecuadamente al material y/o la 
forma de la prótesis.

(2) Aplique un agente de grabado (K-ETCHANT Syringe por ejemplo) 
a las superficies adherentes del material de restauración y del de 
metal de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y déjelo 
así durante 5 segundos. Lave luego las superficies con agua y 
séquelas.

B-3. Aplicación de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Ponga la cantidad necesaria de CLEARFIL CERAMIC 

PRIMER PLUS en un compartimiento de un disco de mezcla 
inmediatamente antes de hacer la aplicación.

(2) Aplique CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS a la superficie 
frontal del material con un pincel aplicador. 
[NOTA]

Si la superficie adherente no es áspera, aplique ALLOY 
PRIMER a la superficie del metal precioso para un rendimiento 
óptimo. Siga las instrucciones de uso antes de aplicar 
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

(3) Después de aplicarlo, seque lo suficiente toda la superficie 
adherente utilizando una corriente de aire suave que no tenga 
aceite.

B-4. Tratamiento de las superficies de los dientes
Cuando haya una superficie de diente que forme parte de superficies 
adherentes, aplique agente adhesivo (CLEARFIL TRI-S BOND 
PLUS por ejemplo) a esa superficie del diente de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.

B-5. Aplique la resina compuesta fotopolimerizable
Aplique una resina compuesta fotopolimerizable (CLEARFIL 
MAJESTY ES-2 por ejemplo) en la cavidad, fotopolimerice, finalice y 
pula la resina de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

[GARANTÍA]
Kuraray Noritake Dental Inc. sustituirá cualquier producto que resulte 
defectuoso. Kuraray Noritake Dental Inc. no acepta responsabilidad 
alguna por pérdida o daño, directo, indirecto, resultante o especial, 
derivado de la aplicación o el uso o la incapacidad para utilizar estos 
productos. Antes de la utilización, el usuario determinará la idoneidad 
de los productos para el uso previsto y el usuario asume todo riesgo y 
responsabilidad en relación con esto.

[NOTA]
“PANAVIA”, “CLEARFIL”  y  “ESTENIA” son marcas de KURARAY CO., 
LTD.
“KATANA” es una marca de NORITAKE CO., LIMITED.

ENGLISH  INSTRUCTIONS FOR USE
I. INTRODUCTION

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS is a dental universal prosthetic 
primer that provides an enhanced adhesive surface to ceramic (e.g. 
conventional porcelain, lithium disilicate, zirconia), hybrid ceramics (e.g. 
ESTENIA C&B), composite resin and metal.

II. INDICATIONS
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS is indicated for the following uses:
[1] Surface treatment of prosthetic restorations made of ceramic, hybrid 

ceramics, composite resin or metal
[2] Intraoral repairs of fractured restorations made of ceramics, hybrid 

ceramics, composite resin or metal

III. CONTRAINDICATION
Patients with a history of hypersensitivity to methacrylate monomers

IV. POSSIBLE SIDE EFFECT
The oral mucosal membrane may turn whitish when contacted by the 
product due to the coagulation of protein. This is usually a temporary 
phenomenon that will disappear in a few days. Instruct patients to avoid 
irritating the affected area while brushing.

V. PRECAUTIONS
1. Safety precautions
1. This product contains substances that may cause allergic reactions. 

Avoid use of the product in patients with known allergies to 
methacrylate monomers or any other components.

2. If the patient demonstrates a hypersensitivity reaction, such as rash, 
eczema, features of inflammation, ulcer, swelling, itching, or numbness, 
discontinue use of the product and seek medical attention.

3. Avoid direct contact with the skin and / or soft tissue to prevent 
hypersensitivity. Wear gloves or take appropriate precautions when 
using the product.

4.Exercise caution to prevent the product from coming in contact with 
the skin or getting into the eye. Before using the product, cover the 
patient’s eyes with a towel or safety glasses to protect them in the 
event of splashing material.

5. If the product comes in contact with human body tissues, take the 
following actions:
<If the product gets in the eye>

Immediately wash the eye with copious amounts of water and consult 
a physician.

<If the product comes in contact with the skin or the oral mucosa>
Immediately wipe the area with a cotton pellet or a gauze pad 
moistened with alcohol, and rinse with copious amounts of water.

6. Exercise caution to prevent the patient from accidentally swallowing 
the product.

7. Do not reuse the Applicator brush to prevent cross-contamination. 
Applicator brush is single-use only. Discard it after use.

2. Handling and manipulation precautions
1. The product must not be used for any purposes other than specified in 

[II.INDICATIONS].
2. The use of this product is restricted to dental professionals.
3. Do not mix the product with bonding agents or use in conjunction with 

other products; combining materials may cause a change in physical 
properties, including a possible decrease in bond strength.

4. The product should be used shortly after dispensing. It contains volatile 
ethanol. As the solvent evaporates, the viscosity increases and may 
make it difficult to apply.

5. Perform bonding (or cementation) soon after treating the restoration 
surface with the product.

6. If the treated surface is contaminated with saliva or blood, wash it with 
water, dry, clean with an etching agent (e.g. K-ETCHANT Syringe), and 
re-treat.

7. If the product gets deposited on the nozzle, wipe it away using a piece 
of gauze pad or a cotton pellet moistened with alcohol.

8. If the container of this product is damaged, protect yourself from any 
danger and immediately discontinue their use.

9. Etching the vital dentin may cause post-operative sensitivity.
10. Apply ALLOY PRIMER when the adherent surface of the precious 

metal is unable to be roughened intraorally during repairs.

3. Storage precautions
1. The product must be used by the expiration date indicated on the 

package.
2. The product must be stored (2-8°C/ 36-46°F) when not in use, and 

should be brought to room temperature for 15 minutes before using; 
otherwise, excess liquid may be dispensed or ooze after use.

3. The product must be kept away from extreme heat, direct sunlight or a 
flame.

4. The bottle cap should be replaced as soon as the liquid has been 
dispensed from the bottle. This prevents evaporation of volatile 
ingredients.

5. The product must be stored in a proper place where only dental 
practitioners can access.

VI. COMPONENTS
Please see the outside of the package for contents and quantity.
<Principal ingredients>
・3-Methacryloxypropyl trimethoxysilane
・10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP)
・Ethanol

VII. CLINICAL PROCEDURES
A. Surface treatment of prosthetic restorations made of ceramic, 

hybrid ceramics, composite resin or metal
A-1. Moisture control

If necessary, place a rubber dam to accomplish an appropriate 
isolation for adhesive procedures.

A-2. Surface preparation
If the adherent surface is metal oxide ceramic (e.g. KATANA 
Zirconia) or metal:
(1) After trial fitting, roughen the adherent surface by blasting with 

alumina powder (30-50 μm) using air pressure of 0.1-0.4 MPa 
(1-4 kgf/cm2, 15-58 psi). The air pressure and powder size should 
be properly adjusted to suit the material and/ or shape of the 
prosthetic restoration, using caution to prevent chipping.

(2) Clean the prosthetic restoration in an ultrasonic cleaning unit for 
2 minutes, followed by drying it with an air stream.

If the adherent surface is silica-based ceramic (e.g. conventional 
porcelain, lithium disilicate), hybrid ceramics or composite resin:

Based on the type of restoration, Acid Treatment or Blasting 
Treatment may be used:

Acid Treatment (e.g. conventional porcelain, lithium disilicate):
(1) Etch the adherent surface with a hydrofluoric acid solution 

in accordance with the Instructions for Use of the restoration 
material, or apply a phosphoric acid agent (e.g. K-ETCHANT 
Syringe) over the adherent surface and leave it for 5 
seconds.

(2) Clean the adherent surface with water and dry.

Blasting Treatment (e.g. composite resin):
(1) Roughen the adherent surface by blasting with alumina 

powder (30-50 μm) using air pressure of 0.1-0.2 MPa (1-2 
kgf/cm2, 15-29 psi). The air pressure and powder size should 
be properly adjusted to suit the material and/ or shape of the 
prosthetic restoration, using caution to prevent chipping.

(2) Clean the adherent surface in an ultrasonic unit for 2 
minutes, followed by drying it with an air stream.

A-3. Application of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) If the adherent surface is composite resin, apply an etching agent 

(e.g. K-ETCHANT Syringe) onto the adherent surface and leave 
it for 5 seconds. Then thoroughly wash and dry.

(2) Dispense the necessary amount of CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS into a well of the mixing dish immediately before 
application.

(3) Apply CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS to the adherent 
surface of the restoration with an applicator brush.

(4) Dry the entire adherent surface sufficiently using mild, oil-free air 
flow.

A-4. Cementation
Cement the prosthetic appliance using resin cement (e.g. PANAVIA 
V5) according to the Instructions for Use.

B. Intraoral repairs of fractured crowns/bridges made of ceramic, 
hybrid ceramics, composite resin or metal

B-1. Moisture control
If necessary, place a rubber dam to accomplish an appropriate 
isolation for adhesive procedures.

B-2. Preparation of adherent surfaces
(1) Roughen adherent surface using a diamond point or blasting 

with alumina powder. The air pressure and powder size should 
be properly adjusted to suit the material and/ or shape of the 
prosthetic restoration.

(2) Apply an etching agent (e.g. K-ETCHANT Syringe) to the 
adherent surfaces of the facing material and the metal frame 
according to the Instructions for Use of the etching agent and 
leave it in place for 5 seconds. Then thoroughly wash and dry the 
surface.

B-3. Application of CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Dispense the necessary amount of CLEARFIL CERAMIC 

PRIMER PLUS into a well of the mixing dish immediately before 
application.

(2) Apply CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS to the facing material 
surface with an applicator brush. 
[NOTE]

If the adherent surface is not roughened, apply ALLOY 
PRIMER to the precious metal surface for optimum 
performance; follow the Instructions for Use before applying 
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

(3) Dry the entire adherent surface sufficiently by blowing mild oil-
free air.

B-4. Treatment of tooth surface
When there is tooth surface as part of the adherent surface, apply 
a bonding agent (e.g. CLEARFIL TRI-S BOND PLUS) to the area 
according to the Instructions for Use.

B-5. Light-cure composite resin fillings
Apply a light-cure composite resin (e.g. CLEARFIL MAJESTY ES-2) 
into the cavity, light-cure, finish and polish the resin according to the 
Instructions for Use.

[WARRANTY]
Kuraray Noritake Dental Inc. will replace any product that is proved to 
be defective. Kuraray Noritake Dental Inc. does not accept liability for 
any loss or damage, direct, consequential or special, arising out of the 
application or use of or the inability to use these products. Before using, 
the user shall determine the suitability of the products for the intended 
use and the user assumes all risk and liability whatsoever in connection 
therewith.

[NOTE]
“CLEARFIL”, “PANAVIA” and “ESTENIA” are trademarks of KURARAY 
CO., LTD.
 “KATANA” is a trademark of NORITAKE CO., LIMITED.
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PORTUGUÊS  INSTRUÇÕES DE 

UTILIZAÇÃO
I. INTRODUÇÃO

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS é um primer universal para 
próteses dentárias, que proporciona uma superfície de melhor adesão a 
cerâmica (por ex., porcelana convencional, dissilicato de lítio, zircónia), 
cerâmicas híbridas (por ex., ESTENIA C&B), resinas compostas e 
metais.

II. INDICAÇÕES
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS está indicado para as seguintes 
utilizações:
[1] Tratamento da superfície de restaurações protéticas feitas em 

cerâmica, cerâmicas híbridas, resina composta ou metal
[2] Reparações intra-orais de restaurações fracturadas feitas em 

cerâmica, cerâmicas híbridas, resina composta ou metal

III. CONTRA-INDICAÇÕES
Pacientes com hipersensibilidade a monómeros de metacrilatos

IV. POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS
A membrana da mucosa oral poderá ficar esbranquiçada quando em 
contacto com o produto, devido à coagulação proteica. Este efeito é 
temporário e normalmente desaparece após alguns dias. Instruir os 
pacientes no sentido de evitar irritação da área afectada durante a 
escovagem.

V. PRECAUÇÕES
1. Precauções de segurança
1. Este produto contém substâncias que poderão causar reações 

alérgicas. Evitar a utilização do produto em pacientes identificados 
como sendo alérgicos a monómeros metacrilatos ou quaisquer outros 
componentes.

2. Caso o paciente evidencie uma reação de hipersensibilidade como, 
por exemplo, erupção cutânea, eczema, sinais de inflamação, úlcera, 
inchaço, prurido ou entorpecimento, interromper a utilização do 
produto e consultar um médico.

3. Evitar o contacto directo com a pele e/ ou tecidos moles, a fim de 
evitar eventuais reacções de hipersensibilidade. Usar luvas ou adoptar 
medidas de precaução adequadas ao utilizar o produto.

4. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com 
a pele ou com o olho. 
Antes de utilizar o produto, cobrir os olhos do paciente com uma 
toalha ou com óculos de protecção, a fim de proteger os mesmos de 
eventuais salpicos de material.

5. Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder do 
seguinte modo:
< Se o produto entrar em contacto com o olho >

Lavar imediatamente o olho com água abundante e consultar um 
médico.

< Se o produto entrar em contacto com a pele ou mucosa oral >
Limpar imediatamente a zona afetada com uma compressa de 
algodão embebida em álcool e lavar com água abundante.

6. Evite que o paciente engula acidentalmente o produto.
7. Não reutilizar o pincel aplicador para evita contaminação cruzada. 

O pincel aplicador destina-se a utilização única. Eliminar após a sua 
utilização.

2. Precauções de manuseamento e manipulação
1. O produto não deve ser utilizado para quaisquer outros fins que não os 

especificados na secção [II.INDICAÇÕES].
2. A utilização deste produto é autorizada apenas a dentistas.
3. Não misturar estes produtos com agentes de adesão nem utilizar em 

associação com outros produtos; a associação de materiais poderá 
provocar uma alteração das propriedades físicas, incluindo uma 
possível redução da força de adesão.

4. O produto deverá ser utilizado pouco tempo após ser doseado. 
Contém etanol volátil. 
À medida que o solvente se vai evaporando, a viscosidade aumenta, 
podendo dificultar a aplicação.

5. Realizar o processo de adesão (ou cimentação) pouco após o 
tratamento da superfície da restauração com o produto.

6. Se a superfície de adesão tratada for contaminada com saliva 
ou sangue, lavar com água, secar, limpar a área com um agente 
cauterizante (por ex., K-ETCHANT Syringe) e tratar novamente com 
este produto.

7. Se o produto formar depósito no bocal, remover utilizando um pedaço 
de gaze ou uma compressa de algodão embebida em álcool.

8. Se os instrumentos deste produto sofrerem danos, tomar as devidas 
precauções para evitar danos pessoais e interromper imediatamente a 
sua utilização.

9. O condicionamento da dentina vital poderá provocar sensibilidade pós-
operativa. 

10. Aplicar ALLOY PRIMER quando a superfície aderente do metal 
precioso não puder ser tornada rugosa intra-oralmente durante as 
reparações.

3. Precauções de armazenamento
1. O produto deve ser utilizado até à data de validade indicada na 

embalagem.
2. O produto deverá ser armazenado (2-8°C/36-46°F) quando não estiver 

a uso, e mantido à temperatura ambiente durante 15 minutos antes de 
ser utilizado; caso contrário, poderá ser vertido líquido em excesso, ou 
o líquido poderá escorrer após a utilização.

3. Manter afastado de fontes de calor extremo, radiação solar directa ou 
chama.

4. A tampa do frasco deverá ser reposta assim que o líquido tiver sido 
vertido do frasco. Isto impedirá a evaporação dos ingredientes voláteis.

5. O produto deve ser armazenado num local adequado e acessível 
apenas a profissionais dentarios.

VI. COMPONENTES
Consultar a composição e as quantidades no exterior da embalagem.
<Principais ingredientes>
・Metacrilato de 3-trimetoxissililpropilo
・10-Metacriloiloxidecil dihidrogeno fosfato
・Etanol

VII. PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
A. Tratamento da superfície de restaurações protéticas feitas em 

cerâmica, cerâmicas híbridas, resina composta ou metal
A-1. Controlo de humidade

Se necessário, colocar um dique de borracha para obter um 
isolamento adequado para procedimentos de adesão.

A-2. Preparação da superfície
Se a superfície de adesão for de cerâmica de óxido de metal (por 
ex., KATANA Zirconia) ou metal:
(1) Após ensaiar a colocação, tornar a superfície de adesão áspera, 

utilizando jacto de pós de alumina (30-50 μm) a uma pressão de 
ar de 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm2, 15-58 psi). 
A pressão do ar e dimensão das partículas do pó deverão ser 
devidamente ajustadas, de forma a serem adequadas ao material 
e/ou formato da restauração protética, devendo proceder-se com 
prudência a fim de evitar lascamento. 

(2) Após o tratamento com jacto de pó de alumina, limpar a 
restauração protética utilizando ultrasons durante 2 minutos, 
seguido de secagem com sopro de ar.

Se a superfície de adesão for de cerâmica à base de sílica (por ex., 
porcelana convencional, dissilicato de lítio), cerâmicas híbridas ou 
resina composta:

Com base no tipo de restauração, poderá ser utilizado tratamento 
com ácido ou micro-abrasão:

Tratamento com ácido (por ex., porcelana convencional, 
dissilicato de lítio):
(1) Condicionar a superfície de adesão com solução de ácido 

fluorídrico em conformidade com as Instruções de Utilização 
do material de restauração, ou aplicar um agente à base 
de ácido fosfórico (por ex., K-ETCHANT Syringe) sobre a 
superfície de adesão e aguardar durante 5 segundos.

(2) Limpar a superfície de adesão com água e secar.

Tratamento por micro-abrasão (por ex., resina composta)
(1) Após ensaiar a colocação, tornar a superfície de adesão 

áspera, utilizando jacto de pós de alumina (30-50 μm) a uma 
pressão de ar de 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm2, 15-29 psi). 
A pressão do ar e dimensão das partículas do pó deverão 
ser devidamente ajustadas, de forma a serem adequadas 
ao material e/ou formato da restauração protética, devendo 
proceder-se com prudência a fim de evitar lascamento. 

(2) Após o tratamento com jacto de pó de alumina, limpar a 
restauração protética utilizando ultrasons durante 2 minutos, 
seguido de secagem com sopro de ar.

A-3. Aplicação de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Se a superfície de adesão for de resina composta, aplicar 

um agente condicionante (por ex., K-ETCHANT Syringe) na 
superfície de adesão e deixar actuar durante 5 segundos. Em 
seguida, lavar bem e secar.

(2) Colocar a quantidade necessária de CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS numa depressão do prato de mistura 
imediatamente antes da aplicação.

(3) Aplicar CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na superfície de 
adesão da restauração, utilizando um pincel aplicador. 

(4) Após a aplicação, secar adequadamente toda a superfície de 
aderência, utilizando jacto de ar moderado isento de óleo.

A-4. Cimentação
Cimentar a prótese, utilizando cimento de resina (por ex., PANAVIA 
V5), de acordo com as instruções do fabricante.

B. Reparações intra-orais de restaurações fracturadas feitas em 
cerâmica, cerâmicas híbridas, resina composta ou metal

B-1. Controlo de humidade
Se necessário, colocar um dique de borracha para obter um 
isolamento adequado para procedimentos de adesão.

B-2. Preparação de superfícies de adesão
(1) Tornar a superfície de adesão áspera utilizando uma ponta 

de diamante ou jacto de pó de alumina. A pressão do ar e 
a dimensão das partículas de pó deverão ser devidamente 
ajustadas, de forma a serem adequadas ao material e/ou formato 
da restauração protética.

(2) Aplicar um agente cauterizante (por ex., K-ETCHANT Syringe) 
nas superfícies de aderência do material de revestimento e na 
estrutura de metal, de acordo com as instruções do fabricante, 
e deixar actuar durante 5 segundos. As superfícies deverão ser 
então lavadas com água e secadas.

B-3. Aplicação de CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Colocar a quantidade necessária de CLEARFIL CERAMIC 

PRIMER PLUS numa depressão do prato de mistura 
imediatamente antes da aplicação.

(2) Aplicar CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS na superfície do 
material de revestimento, utilizando um pincel aplicador. 
[NOTA]

Se a superfície aderente não tiver sido tornada áspera, aplique 
ALLOY PRIMER na superfície de metal precioso para obter 
um desempenho ideal; siga as Instruções de Utilização antes 
de aplicar CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

(3) Após a aplicação, secar adequadamente toda a superfície de 
aderência, utilizando jacto de ar moderado isento de óleo.

B-4. Tratamento da superfície do dente
Se existir superfície de dente como parte das superfícies de 
aderência, aplicar um agente de adesão (por ex., CLEARFIL 
TRI-S BOND PLUS) na mesma, de acordo com as instruções do 
fabricante.

B-5. Fotopolimerização de enchimento de resina composta
Aplicar uma resina composta fotopolimerizável (por ex., CLEARFIL 
MAJESTY ES-2) na cavidade, fotopolimerizar, executar o 
acabamento e polir a resina de acordo com as instruções do 
fabricante.

[GARANTIA]
Kuraray Noritake Dental Inc. providenciará a substituição de qualquer 
produto que se encontre comprovadamente defeituoso. A Kuraray 
Noritake Dental Inc. não aceita qualquer responsabilidade por perdas e 
danos,  diretos, consequenciais ou especiais, resultantes da aplicação 
ou utilização, ou incapacidade de utilização destes produtos. Antes de 
utilizar os produtos, o utilizador deverá determinar a adequação dos 
produtos à finalidade de utilização pretendida, assumindo todo e qualquer 
risco e responsabilidade relacionados com a utilização dos mesmos.

[NOTA]
“PANAVIA”, “CLEARFIL” e “ESTENIA” são marcas da KURARAY CO., 
LTD.
“KATANA” é uma marca da NORITAKE CO., LIMITED.

DANSK BRUGSANVISNING
I. INTRODUKTION

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS er en dental universal protetisk 
primer, som giver en bedre adhæsiv overflade på keramik (fx 
konventionelt porcelæn, lithium disilikat, zirkonia), hybridkeramik (fx 
ESTENIA C&B), kompositresin og metal.

II. INDIKATIONER
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS er beregnet til følgende 
indikationer:
[1] Overfladebehandling af protetiske restaureringer, fremstillet af 

keramik, hybridkeramik, kompositresin eller metal
[2] Intraorale reparationer af frakturerede restaureringer, fremstillet af 

keramik, hybridkeramik, kompositresin eller metal

III. KONTRAINDIKATIONER
Patienter med overfølsomhed over for methacrylat-monomerer

IV. MULIGE BIVIRKNINGER
På grund af proteinkoagulation kan mundens slimhinder blive hvide, hvis 
de kommer i kontakt med produktet. Dette er et forbigående fænomen, 
som normalt forsvinder i løbet af nogle få dage. Informer patienten om, 
hvordan man undgår irritation af de berørte områder ved tandbørstning.

V. FORHOLDSREGLER
1. Sikkerhedsforanstaltninger
1. Dette produkt indeholder stoffer, der kan fremkalde allergiske 

reaktioner. Undgå at anvende produktet hos patienter med kendt 
overfølsomhed over for methacrylat-monomerer eller andre 
komponenter.

2. Hvis patienten udviser overfølsomhedsreaktioner, som fx udslet, 
eksem, inflammationer, sår, hævelser, kløe eller følelsesløshed, skal 
anvendelsen af produktet ophøre og en læge konsulteres.

3. Undgå direkte kontakt med huden og/ eller blødt væv, så 
overfølsomhed forhindres. Brug handsker eller træf andre relevante 
beskyttelsesforanstaltninger under anvendelsen af produktet. 

4. Udvis forsigtighed ved anvendelsen af produktet, så det ikke kommer i 
berøring med huden eller øjnene.
Inden produktet anvendes, bør patientens øjne tildækkes med en 
serviet eller bære beskyttelsesbriller mod stænk fra materialet.

5. Hvis produktet kommer i berøring med kropsvæv, skal der træffes 
følgende forholdsregler:
< Hvis produktet kommer i øjet >

Skyl omgående øjet med rigelige mængder vand og søg læge.
< Hvis produktet kommer i berøring med huden eller orale slimhinder >

Fjern omgående produktet ved hjælp af en vattampon eller gaze, der 
er fugtet med alkohol, og skyl med rigelige mængder vand.

6. Pas på, at patienten ikke ved en fejltagelse sluger produktet.
7. Genbrug ikke appliceringspenslen, så krydskontamination undgås. 

Appliceringspenslen er kun til engangs-brug. Bortskaffes efter 
anvendelsen.

2. Forholdsregler ved håndtering
1. Produktet må ikke anvendes til andre formål, end dem, der er 

specificeret under [II.INDIKATIONER].
2. Anvendelsen af dette produkt er udelukkende forbeholdt tandlæger.
3. Bland ikke disse produkter med bonding-materialer og anvend dem 

ikke i forbindelse med andre produkter; en indbyrdes blanding af 
materialer kan forårsage ændringer af de fysiske egenskaber, inklusive 
en mulig reduktion af bonding-styrken.

4. Produktet bør anvendes kort efter dispensering. Det indeholder flygtigt 
ethanol. 
Da opløsningsmidlet fordamper, øges produktets viskositet, hvilket kan 
vanskeliggøre appliceringen.

5. Udfør bonding (eller cementering) straks efter behandling af 
restaureringens overflade med produktet.

6. Hvis den behandlede adhærerende overflade er kontamineret med 
spyt eller blod, skal der skylles med vand og tørres; rengør området 
med et ætsende materiale (fx K-ETCHANT Syringe) og foretag en ny 
behandling med dette produkt.

7. Hvis produktet har sat sig på spidsen, fjernes det ved hjælp af et stykke 
gaze eller en vatpellet, der er fugtet med alkohol.

8. Hvis instrumenterne i dette produkt er beskadigede, skal man af 
hensyn til personlig sikkerhed straks ophøre med at anvende dem.

9. Ætsning af vital dentin kan forårsage postoperativ overfølsomhed. 
10. Applicér ALLOY PRIMER, hvis ædelmetallets adhærerende overflade 

ikke kan gøres ru intraoralt under reparationen.

3. Forholdsregler vedrørende opbevaring
1. Produktet skal anvendes inden den udløbsdato, der fremgår af 

emballagen.
2. Produktet skal opbevares ved 2-8°C/36-46°F, når det ikke er i 

anvendelse, og bringes til stuetemperatur i 15 minutter, inden det 
anvendes. I modsat fald er der risiko for, at der dispenseres for meget 
væske, eller at det siver ud efter anvendelsen.

3. Produktet må ikke udsættes for ekstrem varme, direkte sollys eller 
åben ild.

4. Flaskehætten skal sættes på igen, så snart væsken er dispenseret fra 
flasken. Dette hindrer en fordampning af flygtige indholdsstoffer.

5. Produktet skal opbevares på et forsvarligt sted, til hvilket kun 
tandlægepersonalet har adgang.

VI. KOMPONENTER
Se venligst ydersiden af emballagen vedrørende indhold og mængde.
<Hovedbestanddele>
・3-Trimethoxysilylpropylmethacrylat
・10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen-fosfat
・Ethanol

VII. KLINISKE PROCEDURER
A. Overfladebehandling af protetiske restaureringer, fremstillet af 

keramik, hybridkeramik, kompositresin eller metal
A-1. Tørlægning

Om nødvendigt anvendes en kofferdam for at opnå en passende 
isolering til den adhæsive procedure.

A-2. Præparering af overfladen
Hvis den adhærerende overflade består af metaloxidkeramik (fx 
KATANA Zirconia) eller metal:
(1) Efter indprøvning gøres den adhærerende overflade ru ved 

blæsning med aluminiumspulver (30-50 μm) og et lufttryk på 0,1-
0,4 MPa (1-4 kgf/cm2, 15-58 psi). 
Lufttrykket skal nøje justeres i forhold til materialet og/eller den 
protetiske restaurerings form. Der bør udvises forsigtighed, så 
skader undgås. 

(2) Der bør udvises forsigtighed, så skader undgås. Efter 
sandblæsningen rengøres den protetiske restaurering ved hjælp 
af ultralyd i 2 minutter, hvorefter der tørres med luftspray.

Hvis den adhærerende overflade består af silikatbaseret keramik 
(fx konventionelt porcelæn, lithium disilikat), hybridkeramik eller 
kompositresin:

Afhængigt af restaureringstype kan der anvendes syrebehandling 
eller blæsning:

Syrebehandling (fx konventionelt porcelæn, lithium disilikat):
(1) Foretag en ætsning af den adhærerende overflade ved 

hjælp af en flussyreopløsning i henhold til brugsanvisningen 
for restaureringsmaterialet, eller applicér en fosforsyre (fx 
K-ETCHANT Syringe) på den adhærerende overflade og lad 
det sidde i 5 sekunder.

(2) Rengør den adhærerende overflade med vand og tør.

Blæsning (fx kompositresin)
(1) Efter indprøvning gøres den adhærerende overflade ru ved 

blæsning med aluminiumspulver (30-50 μm) og et lufttryk på 
0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm2, 15-29 psi). 
Lufttrykket skal nøje justeres i forhold til materialet og/
eller den protetiske restaurerings form. Der bør udvises 
forsigtighed, så skader undgås. 

(2) Der bør udvises forsigtighed, så skader undgås. Efter 
sandblæsningen rengøres den protetiske restaurering 
ved hjælp af ultralyd i 2 minutter, hvorefter der tørres med 
luftspray.

A-3. Applicering af CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Hvis den adhærerende overflade består af kompositresin, 

appliceres et ætsningsmiddel (fx K-ETCHANT Syringe) på den 
adhærerende overflade. Lad det sidde i 5 sekunder, hvorefter der 
skylles omhyggeligt og tørres.

(2) Dispensér den nødvendige mængde CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS i fordybningen på blandepladen umiddelbart 
inden appliceringen.

(3) Applicér CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på restaureringens 
adhærerende overflade ved hjælp af en appliceringspensel. 

(4) Efter appliceringen tørres hele den adhærerende overflade 
forsigtigt ved hjælp oliefri luftspray.

A-4. Cementering
Cementér den protetiske komponent ved hjælp af plastcement (fx 
PANAVIA V5) - i henhold til producentens vejledninger.

B. Intraorale reparationer af frakturerede restaureringer, fremstillet af 
keramik, hybridkeramik, kompositresin eller metal

B-1. Tørlægning
Om nødvendigt anvendes en kofferdam for at opnå en passende 
isolering til den adhæsive procedure.

B-2. Forberedelse af adhærerende overflader
(1) Gør den adhærerende overflade ru ved hjælp af en diamantspids 

eller blæsning med aluminiumspulver. Lufttryk og pulverstørrelse 
skal nøje justeres i forhold til materiale og/eller den protetiske 
restaurerings form.

(2) Applicér et ætsende middel (fx K-ETCHANT Syringe) på de 
adhærerende dele af keramikoverfladen og metalstellet - i 
henhold til producentens vejledning - og lad det sidde på det 
pågældende sted i 5 sekunder. Derefter skylles overfladerne med 
vand og tørres.

B-3. Applicering af CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Dispensér den nødvendige mængde CLEARFIL CERAMIC 

PRIMER PLUS i fordybningen på blandepladen umiddelbart 
inden appliceringen.

(2) Applicér CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på 
facadematerialets overflade ved hjælp af en appliceringspensel. 
[BEMÆRK]

Hvis den adhærerende overflade ikke er gjort ru, appliceres 
ALLOY PRIMER på ædelmetaloverfladen med henblik på et 
optimalt resultat. Følg brugsanvisningen, inden der appliceres 
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

(3) Efter appliceringen tørres hele den adhærerende overflade 
forsigtigt ved hjælp oliefri luftspray.

B-4. Behandling af tandoverflade
Hvis tandoverfladen udgør en del af den adhærerende overflade, 
appliceres et bonding-materiale (fx CLEARFIL TRI-S BOND PLUS) - 
I henhold til producentens vejledninger.

B-5. Lyshærdende kompositplast-fyldninger
Applicér en lyshærdende kompositplast (fx CLEARFIL MAJESTY 
ES-2) i kaviteten og foretag en polymerisation, finishering og polering 
af plasten i henhold til producentens vejledninger.

[GARANTI]
Kuraray Noritake Dental Inc. erstatter ethvert produkt, der beviseligt 
er defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. påtager sig intet ansvar for 
noget tab eller skader, det være sig direkte skader, følgeskader eller 
specielle skader, der er opstået ved appliceringen eller som følge af 
brugerens manglende kendskab til anvendelsen af disse produkter. 
Inden anvendelsen skal brugeren vurdere produktets egnethed til den 
pågældende opgave, ligesom brugeren skal påtage sig alle risici og et 
hvilket som helst ansvar i forbindelse hermed.

[BEMÆRK]
“PANAVIA”, “CLEARFIL” og “ESTENIA” er varemærker af KURARAY 
CO., LTD.
“KATANA” er et varemærke af NORITAKE CO., LIMITED.

SUOMI  KÄYTTÖOHJEET
I. JOHDANTO

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS on hammaslääketieteelliseen 
käyttöön tarkoitettu restauratioiden yleisprimeri, joka parantaa 
keraamien (esim. perinteinen posliini, litiumdisilikaatti, zirkoniumdioksidi), 
hybridikeraamien (esim. ESTENIA C&B), yhdistelmämuovien ja metallien 
tartuntapintaa.

II. KÄYTTÖTARKOITUKSET
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS soveltuu käytettäväksi seuraavissa 
tapauksissa:
[1] Keraamisten, hybridikeraamisten, yhdistelmämuovisten tai metallisten 

proteesirestauraatioiden pintakäsittely
[2] Keraamisten, hybridikeraamisten, yhdistelmämuovisten tai metallisten, 

murtuneiden restauraatioiden suunsisäinen korjaus

III. KONTRAINDIKAATIOT
Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä 
metakrylaattimonomeerien suhteen

IV. MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET
Suun limakalvo saattaa tuotteen kanssa kosketuksiin joutumisen 
jälkeen muuttua proteiinien koagulaation johdosta vaaleaksi. Kyseessä 
on tilapäinen ilmiö, joka katoaa tavallisesti muutaman päivän sisällä. 
Potilasta on opastettava välttämään käsitellyn alueen ärsyttämistä 
harjauksen aikana.

V. TURVATOIMENPITEET
1. Varotoimenpiteet
1. Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen 

reaktion. Älä käytä tuotetta potilailla, jotka ovat allergisia 
metakrylaattimonomeereille tai muille ainesosille.

2. Jos potilaalla syntyy yliherkkyysreaktio, esimerkiksi ihottuma, 
tulehduksen oireet, haavaumat, turvotus, kutina tai tunnottomuus, 
lopettakaa tuotteen käyttö ja kääntykää lääkärin puoleen.

3. Välttäkää suoraa kosketusta ihoon ja/ tai pehmytkudoksiin, se saattaa 
aiheuttaa yliherkkyyttä. Käyttäkää tuotteen käyttämisen aikana 
suojakäsineitä tai käyttäkää muita varotoimenpiteitä. 

4. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle 
tai silmä. 
Ennen tuotteen käyttöä potilaan silmät on suojattava mahdollisilta 
roiskeilta peiteliinalla tai suojalaseilla.

5. Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudosten kanssa, toimi 
seuraavasti:
< Jos tuotetta pääsee silmä >

Huuhtele silmä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
< Jos tuotetta pääsee iholle tai suun limakalvoille >

Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutetulla vanutupolla tai 
harsotaitoksella ja huuhtele runsaalla vedellä.

6. Ole varovainen, ettei potilas vahingossa niele tuotetta.
7. Älä käytä levityssivellintä uudelleen ristikontaminaation estämiseksi. 

Levityssivellin on kertakäyttöinen. Hävitä se käytön jälkeen.

2. Käsittelyyn ja muokkaukseen liittyvät varotoimenpiteet
1. Tuotetta saa käyttää vain käyttötarkoituksiin, jotka on mainittu 

kohdassa [II.KÄYTTÖTARKOITUKSET].
2. Tuotetta saavat käyttää vain hammaslääketieteen ammattilaiset.
3. Älä sekoita näitä aineita sidosaineisiin tai käytä niitä yhdessä muiden 

tuotteiden kanssa, sillä aineiden sekoittaminen voi muuttaa fyysisiä 
ominaisuuksia, myös heikentää odotettua lopputulosta.

4. Tuote on käytettävä nopeasti annostelun jälkeen. Se sisältää haihtuvaa 
etanolia. 
Kun liuotin haihtuu, tuotteen viskositeetti lisääntyy, mikä voi vaikeuttaa 
sen annostelua.

5. Suorita kiinnitys (tai sementointi) heti kun kunnostettava pinta on 
käsitelty tuotteella.

6. Mikäli käsitellyllä kiinnityspinnalla on sylkeä tai verta, huuhtele pinta 
vedellä, kuivaa, puhdista etsausaineella (esim. K-ETCHANT Syringe) 
ja käsittele uudestaan aineella.

7. Jos tuotetta kertyy suuttimeen, poista se alkoholiin kostutetulla 
harsotaitoksella tai vanutupolla.

8. Jos tämän tuotteen purkit vahingoittuvat, suojaa itseäsi 
vahingoittumiselta ja lopeta tuotteen käyttö välittömästi.

9. Vitaalin hampaan dentiinin etsaaminen voi aiheuttaa toimenpiteen 
jälkeistä herkkyyttä. 

10. Levitä ALLOY PRIMER -ainetta, jos jalometallin tartuntapintaa ei voida 
karhentaa intraoraalisesti korjauksen aikana.

3. Säilytystä koskevat varotoimenpiteet
1. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen. Viimeinen 

käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.
2. Tuote on säilytettävä kylmässä (2-8 °C/36-46 °F), kun sitä ei käytetä, 

ja sen on annettava lämmetä huoneenlämpötilaan 15 minuuttia ennen 
käyttöä. Muuten liiallinen neste saattaa vuotaa ulos tai nestettä saattaa 
tihkua käytön jälkeen.

3. Suojattava korkeilta lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta ja avotulelta.
4. Laita ruiskun korkki takaisin paikalleen mahdollisimman pian nesteen 

pullosta annostelun jälkeen. Tämä estää haihtuvien aineosien 
haihtumisen.

5. Tuote on säilytettävä asianmukaisessa paikassa, johon vain 
hammaslääkintähenkilökunnalla on pääsy.

VI. SISÄLTÖ
Tuotteen sisältöä ja määrää koskevat tiedot pakkauksen ulkopuolella.
<Pääasialliset aineosat>
・3-Metakryylioxypropyl trimetoxy silaani
・10-Metakryyliyloyloxydecyl dihydrogeenifosfaatti 
・Etanoli

VII. KLIINISET TOIMENPITEET
A. Keraamisten, hybridikeraamisten, yhdistelmämuovisten tai 

metallisten proteesirestauraatioiden pintakäsittely
A-1. Kosteuden säätely

Käytä tarpeen vaatiessa kofferdam-kumia  kiinnitysaineiden 
eristämiseen muista pinnoista.

A-2. Pinnan valmistelu
Jos kiinnityspinta on metallioksidikeraamia (kuten KATANA Zirconia) 
tai metallia:
(1) Karhenna sovituksen jälkeen tartuntapinta hiekkapuhaltamalla 

sitä alumiinioksidijauheella (30-50 μm) ilmanpaineella 0,1-0,4 
MPa (1-4 kgf/cm2, 15-58 psi). 
Ilmanpaine ja jauhekoko on valittava proteesirestauraation 
materiaalin ja/tai muodon mukaan ja pinnan vaurioituminen on 
vältettävä. 

(2) Puhdista proteesirestauraatio hiekkapuhalluksen jälkeen 2 
minuutin ultraäänikäsittelyllä ja kuivaa sen jälkeen ilmavirralla.

Jos kiinnityspinta on piioksidipohjaista keramiaa (kuten perinteinen 
posliini, litiumdisilikaatti), hybridikeramia tai yhdistelmamuovia:

Restauraation tyypin mukaan vaihdellen voidaan käyttää 
happokäsittelyä tai jauhepuhallusta:

Happokäsittely (esim. perinteinen posliini, litiumdisilikaatti):
(1) Etsaa tartuntapinta fluorivetyhappoliuoksella 

restauraatiomateriaalin käyttöohjeiden mukaisesti tai 
levitä fosforihappoainetta (esim. K-ETCHANT Syringe) 
tartuntapinnalle ja anna vaikuttaa 5 sekunnin ajan.

(2) Puhdista tartuntapinta vedellä ja kuivaa.

Jauhepuhallus (esim. yhdistelmämuovi)
(1) Karhenna sovituksen jälkeen tartuntapinta 

hiekkapuhaltamalla sitä alumiinioksidijauheella (30-50 μm) 
ilmanpaineella 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm2, 15-29 psi). 
Ilmanpaine ja jauhekoko on valittava proteesirestauraation 
materiaalin ja/tai muodon mukaan ja pinnan vaurioituminen 
on vältettävä. 

(2) Puhdista proteesirestauraatio hiekkapuhalluksen jälkeen 
2 minuutin ultraäänikäsittelyllä ja kuivaa sen jälkeen 
ilmavirralla.

A-3. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS -sidosaineen levitys
(1) Jos tartuntapinta on yhdistelmämuovia, levitä etsausainetta 

(esim. K-ETCHANT Syringe) tartuntapinnalle ja anna vaikuttaa 5 
sekuntia. Pese sitten huolellisesti ja kuivaa.

(2) Lisää tarvittava määrä CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS 
-ainetta sekoitusastiaan juuri ennen levittämistä.

(3) Levitä CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS restauraation 
tartuntapinnalle levityssiveltimellä. 

(4) Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi lempeällä, öljyttömällä 
ilmavirralla.

A-4. Sementointi
Kiinnitä restauraatio muovisementillä (esim. PANAVIA V5) 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

B. Keraamisten, hybridikeraamisten, yhdistelmämuovisten tai 
metallisten murtuneiden restauraatioiden suunsisäinen korjaus

B-1. Kosteuden säätely
Käytä tarpeen vaatiessa kofferdam-kumia  kiinnitysaineiden 
eristämiseen muista pinnoista.

B-2. Tartuntapintojen valmistelu
(1) Karhenna tartuntapinta timanttikärjellä tai alumiinioksidij

auhepuhalluksella. Ilmanpaine ja jauhekoko on valittava 
proteesirestauraation materiaalin ja/tai muodon mukaan.

(2) Levitä etsausainetta (esim. K-ETCHANT Syringe) 
päällystemateriaalipinnoille ja metallirakenteen kiinnityspinnoille 
valmistajan ohjeiden mukaisesti ja anna kuivua 5 sekunnin ajan. 
Pese pinta puhtaaksi vedellä ja kuivaa.

B-3. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS -sidosaineen levitys
(1) Lisää tarvittava määrä CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS 

-ainetta sekoitusastiaan juuri ennen levittämistä.
(2) Levitä CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS -ainetta toisen 

materiaalin pinnalle levityssiveltimellä. 
[HUOMAUTUS]

Jos tartuntapintaa ei ole karhennettu, levitä jalometallipinnalle 
ALLOY PRIMER -ainetta optimaalisen toiminnan 
varmistamiseksi. Noudata käyttöohjeita ennen CLEARFIL 
CERAMIC PRIMER PLUS -aineen levittämistä.

(3) Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi lempeällä, öljyttömällä 
ilmavirralla.

B-4. Hammaspintojen käsittely
Hammaspinnan ollessa osa kiinnityspintaa, applikoi sidosainetta 
(esim. CLEARFIL TRI-S BOND PLUS) pinnalle valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

B-5. Yhdistelmämuovitäytteen kovettaminen valolla
Levitä valokovettuvaa yhdistelmämuovia (esim. CLEARFIL 
MAJESTY ES-2) kaviteettiin, koveta valolla ja viimeistele sekä kiillota 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

[TAKUU]
Kuraray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki virheelliseksi todetut tuotteet. 
Kuraray Noritake Dental Inc. ei ota vastuuta vahingoista tai vaurioista, 
jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti syntyneet yrityksen tuotteiden 
käytön tai virheellisen käytön johdosta. Ennen tuotteen käyttöönottoa 
on käyttäjän varmistuttava, soveltuuko tuote siihen käyttötarkoitukseen, 
johon sitä aiotaan käyttää ja käyttää kantaa kaiken tuotteen käyttöön 
liittyvän riskin ja vastuun.

[HUOMAUTUS]
“PANAVIA”, “CLEARFIL” ja “ESTENIA” ovat KURARAY CO., LTD:n 
tavaramerkkejä.
“KATANA” on NORITAKE CO., LIMITED:n tavaramerkki.

TÜRKÇE  KULLANIM KILAVUZU
I. GİRİŞ

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS, seramik (örn. konvansiyonel 
porselen, lityum disilikat, zirkonyum oksit), hibrit seramik (örn. ESTENIA 
C&B), kompozit rezin ve metal yapılara geliştirilmiş adeziv yüzey sunan 
dental bir üniversal protetik primerdir.

II. ENDİKASYONLARI
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aşağıdaki durumlarda endikedir:
[1] Seramik, hibrit seramik, kompozit rezin veya metalden hazırlanan 

protetik restorasyonlarının yüzey işlemlerinde
[2] Seramik, hibrit seramik, kompozit rezin veya metalden hazırlanan kırık 

restorasyonların intra-oral tamir olarak tamir edilmesinde

III. KONTRENDİKASYONLAR
Metakrilat monomerlerine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmaz

IV. OLASI YAN ETKİLER
Oral mukozal membran, ürün ile temas ettiğinde protein 
koagülasyonundan dolayı beyazımsı bir renk alabilir. Bu genellikle 
geçici bir durumdur ve birkaç gün içerisinde yok olur. Uygulama alanının 
fırçalama esnasında tahriş olmasını önlemek için hastaları bilgilendirin.

V. ÖNLEMLER
1. Güvenlik önlemleri
1. Bu ürün alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek maddeler içermektedir. 

Metakrilat monomerlere veya diğer bileşenlere karşı alerjik olan 
hastalarda ürünü kullanmaktan kaçının.

2. Hasta, kızarıklık, egzama, iltihaplanma belirtileri, ülser, şişme, kaşınma 
veya uyuşma gibi aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterirse, ürünün 
kullanımını kesin ve tıbbi yardım almasını sağlayın.

3. Hipersensitivite reaksiyonlarını önlemek için, cilt ve/ veya yumuşak 
dokular ile doğrudan temas etmemesine dikkat edin. Ürünün kullanımı 
sırasında eldiven giyilmeli veya diğer uygun önlemler alınmalıdır.

4. Ürünün cilt veya göz ile temas etmesini önlemek için dikkatli olun. 
Olası materyal sıçramalara karşı koruma sağlamak için, ürünü 
uygulamadan önce hastanın gözleri bir havlu veya koruyucu gözlük ile 
örtülmelidir.

5. Ürünün, insan vücut dokuları ile temas etmesi durumunda aşağıdaki 
tedbirleri alın:
<Ürünün göze kaçması durumunda>

Gözü derhal bol miktarda su ile yıkayın ve bir hekime başvurun.
<Ürünün cilt veya oral mukoza ile temas etmesi durumunda>

Temas halinde derhal alkole batırılmış pamuk veya sargı bezi ile silin 
ve bol miktarda su ile yıkayın.

6. Hastanın ürünü kazayla yutmasını önleyecek tedbirler alın.
7. Çapraz kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak için uygulama ucunu 

tekrar kullanmayın. Uygulama ucu tek kullanımlıktır. Kullandıktan sonra 
çöpe atın.

2. Güvenli kullanım bilgileri
1. Ürün, [II.ENDİKASYONLAR] altında belirtilen amaçlar dışında 

kullanılmamalıdır.
2. Bu ürün yalnızca diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından 

kullanılabilir.
3. Bu ürünleri, bonding ajanları ile karıştırmayın ve başka ürünlerle birlikte 

kullanmayın. Materyallerin birbiriyle karıştırılması, fiziksel özelliklerin 
değişmesine, ki buna bağlanma gücünün azalması da dahil olabilir, 
neden olabilir.

4. Ürün, aktarıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır. 
Ürün, uçucu etanol içerir. 
Solvent, uçucu özelliğe sahip olduğundan ürünün akışkanlığı artar. 
Bunun sonucu olarak uygulanması zorlaşabilir.

5. Bonding (veya simantasyon) işlemini, restorasyon yüzeyine ürünü 
işledikten sonra mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirin.

6. İşlem görmüş yüzeyin tükürük veya kan ile kontamine olması 
durumunda, su ile yıkayıp kurutun ve bölgeyi bir asit ajanı (örn. 
K-ETCHANT Syringe) ile temizleyin ve ürünü tekrar bölgeye uygulayın.

7. Ürünün şişenin ucunda birikmesi durumunda, birikintiyi alkole batırılmış 
bir pamuk parçası veya pamuk pellet kullanarak uzaklaştırın.

8. Bu ürünün materyallerinde herhangi bir hasar olursa, herhangi bir 
şekilde yaralanmamaya dikkat edin ve materyallerin kullanımına son 
verin.

9. Vital dentinin asitlenmesi postoperatif hasssasiyete yol açabilir. 
10. Tamir sırasında değerli materyalin aderent yüzeyinin intraoral olarak 

pürüzlendirilmesi mümkün olmadığında, ALLOY PRIMER'i uygulayın.

3. Saklama koşulları
1. Ürün, ambalajda belirtilen son kullanım tarihinden önce kullanılmalıdır.
2. Ürün, kullanılmadığı zamanlarda (2-8 °C/36-46 °F) sıcaklıkları 

arasında saklanmalıdır ve kullanılmadan önce 15 dakika bekletilerek 
oda sıcaklığına gelmesi sağlanmalıdır. Buna uyulmaması durumunda 
istenenden fazla likit dışarıya aktarılır veya kullandıktan sonra şişeden 
akabilir.

3. Aşırı sıcaklardan, direkt güneş ışığından ve alevlerden uzak tutun.
4. Likit, şişeden alındıktan sonra kapağı mümkün olduğunca hızlı şekilde 

tekrar yerine oturtulmalıdır. Böylece uçucu içeriğin buharlaşması 
önlenir.

5. Ürün, yalnızca pratisyen diş hekimlerinin ulaşabileceği uygun yerlerde 
saklanmalıdır.

VI. İÇERİĞİ
İçerik ve miktar için lütfen ambalajın dış yüzeyine bakın.
<Temel bileşenleri>
・3-Metakriloksipropil-trimetoksisilan
・10-Metakriloiloksidodesil dihidrojen fosfat 
・Etanol

VII. KLİNİK İŞLEMLER
A. Seramik, hibrit seramik, kompozit rezin veya metalden hazırlanan 

protetik restorasyonlarının yüzey işlemlerinde
A-1. Nem kontrolü

Adezif prosedürler için uygun bir izolasyon sağlamak için, gereken 
durumlarda bir lastik örtü (rubber dam) yerleştirin.

A-2. Yüzeyin hazırlanması
Metal oksit seramik (örn. KATANA Zirconia) veya metal aderent 
yüzeylerde:
(1) Prova işlemi yapıldıktan sonra aderent yüzeyi, (30-50 μm) 

boyutundaki alümina tozu ile, 0,1-0,4 MPa (1-4 kgf/cm2, 15-58 
psi) hava basıncı altında kumlayarak pürüzlendirin. 
Yontulmaya yol açılmaması için hava basıncı ve toz boyutu, 
materyalin ve/veya protetik restorasyonun şekline uygun olarak 
ayarlanmalıdır. 

(2) Kumlama işleminin ardından protetik restorasyonu ultrasound 
kullanarak 2 dakika boyunca temizleyin. Ardından hava 
uygulayarak kurutun.

Silika bazlı seramik (örn. konvansiyonel porselen, lityum disilikat), 
hibrit seramik veya kompozit rezin aderent yüzeylerde:

Restorasyon türüne bağlı olarak, asitleme tekniğinin uygulanması 
veya kumlama işlemi gerekli olabilir:

Asit tedavi işlemi (örn. konvansiyonel porselende, lityum 
disilikatta):
(1) Kullanılan restorasyon materyalinin üreticisinin kullanma 

talimatlarını dikkate alarak; aderent yüzeye hidroflorik asit 
çözeltisi ile asitleme uygulayın veya bir fosforik asitleme 
ajanını (örn. K-ETCHANT Syringe şırınga) aderent yüzeye 
uygulayıp, 5 saniye bekletin.

(2) Aderent yüzeyi su ile temizleyin ve kurutun.

Kumlama işlemi (örn. kompozit rezinde)
(1) Prova işlemi yapıldıktan sonra aderent yüzeyi, (30-50 μm) 

boyutundaki alümina tozu ile, 0,1-0,2 MPa (1-2 kgf/cm2, 15-
29 psi) hava basıncı altında kumlayarak pürüzlendirin. 
Yontulmaya yol açılmaması için hava basıncı ve toz boyutu, 
materyalin ve/veya protetik restorasyonun şekline uygun 
olarak ayarlanmalıdır. 

(2) Kumlama işleminin ardından protetik restorasyonu ultrasound 
kullanarak 2 dakika boyunca temizleyin. Ardından hava 
uygulayarak kurutun.

A-3. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS’un uygulanması
(1) Aderent yüzeyin kompozit rezinden oluşması durumunda aderent 

yüzeye bir asitleme ajanı (örn. K-ETCHANT Syringe) uygulayın 
ve 5 saniye bekletin. Ardından yüzeyi titizce yıkayın ve kurutun.

(2) Uygulamaya geçmeden hemen önce karıştırma kabına gerekli 
miktarda CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aktarın.

(3) Tek kullanımlık bir fırça ucu kullanarak CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS’u restorasyonun aderent yüzeyine uygulayın. 

(4) Primeri uyguladıktan sonra tüm aderent yüzeyi, yumuşak, yağ 
içermeyen hava sıkarak kurutun.

A-4. Simantasyon
Üreticinin talimatlarina uyarak prostetik uygulamaları, bir rezin siman 
(örn. PANAVIA V5) kullanarak simante edin.

B. Seramik, hibrit seramik, kompozit rezin veya metalden hazırlanan 
kırık restorasyonların intra-oral tamir olarak tamir edilmesinde

B-1. Nem kontrolü
Adezif prosedürler için uygun bir izolasyon sağlamak için, gereken 
durumlarda bir lastik örtü (rubber dam) yerleştirin.

B-2. Aderent yüzeylerin hazırlanması
(1) Aderent yüzeyi elmas bir uç yardımıyla veya alümina tozu ile 

kumlayarak pürüzlendirin. Yontulmaya yol açmamak için, hava 
basıncı ve toz boyutu materyalin ve/veya protetik restorasyonun 
şekline uygun olarak ayarlanmalıdır.

(2) Üreticinin talimatlarını referans alarak kaplama materyalin ve 
metal alt yapının aderent yüzeylerine bir asitleme ajanı (örn. 
K-ETCHANT Syringe) uygulayın ve 5 saniye bekletin. Ardından 
yüzeyleri su ile yıkayın ve kurutun.

B-3. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS’un uygulanması
(1) Uygulamaya geçmeden hemen önce karıştırma kabına gerekli 

miktarda CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aktarın.
(2) Bir uygulama fırçası kullanarak işlenen metal yüzeyine CLEARFIL 

CERAMIC PRIMER PLUS uygulayın. 
[NOT]

Aderent yüzey pürüzlendirilmemiş olması durumunda, en iyi 
sonucu elde edebilmek için, değerli metal yüzeye ALLOY 
PRIMER'i uygulayınız; CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS'u 
uygulamadan önce kullanma talimatını dikkate alınız.

(3) Primeri uyguladıktan sonra tüm aderent yüzeyi, yumuşak, yağ 
içermeyen hava sıkarak kurutun.

B-4. Diş yüzeyinin işlenmesi
Diş yüzeyinin aderent yüzeye dahil olması durumunda, ilgili üreticinin 
talimatlarına uygun şekilde bir bonding ajanı (örn. CLEARFIL TRI-S 
BOND PLUS) uygulayın.

B-5. Işınla polimerize olan kompozit rezin dolgu
Kaviteye ışınla sertleşen kompozit rezini (örn. CLEARFIL MAJESTY 
ES-2) uygulayın, ışınla sertleştirin, finiş adımları uygulayın ve rezini, 
üreticinin talimatlarına uyarak cilalayın.

[GARANTİ]
Kuraray Noritake Dental Inc., ıspatlanabilir şekilde sorunlu olan her 
türlü ürününü yenisiyle değiştirir. Kuraray Noritake Dental Inc., ürünün 
kullanımı, uygulanması veya kullanmaması sonucu oluşan, doğrudan 
veya dolaylı olsun, herhangi kayıp veya hasar için, hiçbir sorumluluk kabul 
etmez. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacının 
uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Kullanıcı, kullanımla ilgili her türlü 
riski ve sorumluluğu kendi üstlenir.

[NOT]
“PANAVIA”, “CLEARFIL” ve “ESTENIA” KURARAY CO., LTD.’nin ticari 
markalarıdır.
“KATANA”, NORITAKE CO., LIMITED.’nin bir markasıdır.

NORSK  BRUKSANVISNING
I. INTRODUKSJON

CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS er en dental universell protetisk 
primer som gir keramikk (f.eks. konvensjonelt porselen, litiumdisilikat, 
zirkondioksid), hybridkeramikk (f.eks. ESTENIA C&B), komposittplast og 
metall en forbedret klebeflate.

II. INDIKASJONER
CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS benyttes i følgende tilfeller:
[1] Overflatebehandling av protetiske restaureringer av keramikk, 

hybridkeramikk, komposittplast eller metall.
[2] Intraoral reparasjon av frakturerte restaureringer av keramikk, 

hybridkeramikk, komposittplast eller metall.

III. KONTRAINDIKASJONER
Pasienter med en historie med hypersensitivitet ovenfor metakrylat-
monomerer

IV. MULIGE BIVIRKNINGER
Munnslimhuden kan på grunn av koagulering av proteinet farges hvit 
ved kontakt med produktet. Her handler det om en forbigående tilstand 
som forsvinner i løpet av noen dager. Gjør pasienten oppmerksom på at 
området ikke bør irriteres under tannpuss.

V. FORHOLDSREGLER
1. Sikkerhetsinstrukser
1. Dette produktet inneholder substanser som kan fremkalle allergiske 

reaksjoner. Ikke bruk produktet på pasienter med kjent overømfintlighet 
overfor metakrylatmonomerer eller andre komponenter.

2. Dersom pasienten viser tegn på overømfintlige reaksjoner, som utslett, 
eksem, betennelser, sår, hevelser, kløe eller nummenhet, skal du 
avslutte bruken av produktet og søke medisinsk hjelp.

3. Unngå direkte kontakt med huden og/ eller bløtvev for å unngå 
overømfintlige reaksjoner. Bruk hansker eller sørg for passende 
sikkerhetstiltak når du bruker produktet.

4. Påse at produktet ikke kommer i kontakt med huden eller øyet. 
Før produktet tas i bruk, skal pasientens øyne tildekkes med et håndkle 
eller en vernebrille for å beskytte dem mot sprut.

5. Dersom produktet kommer i kontakt med kroppsvev, skal følgende 
tiltak iverksettes:
<Hvis produktet kommer i øyet>

Skyll øyet omgående med mye vann og ta kontakt med lege.
<Hvis produktet kommer i kontakt med hud eller munnslimhinne>

Tørk straks av med en bomullsdott eller gasbind fuktet med alkohol 
og skyll grundig med mye vann.

6. Gå forsiktig frem for å forhindre at pasienten svelger produktet.
7. For å unngå krysskontaminering skal applikatorbørsten ikke brukes om 

igjen. Applikatorbørsten er til engangsbruk. Kast den etter bruk.

2. Forholdsregler ved håndtering og manipulasjon
1. Produktet må kun brukes til de formål som står oppført under [II.

INDIKASJONER].
2. Dette produktet skal utelukkende brukes av tannmedisinsk 

fagpersonale.
3. Ikke mikse produkter med bonding eller i forbindelse med andre 

produkter. Kombinasjonen kan føre til forandringen av fysikaliske 
egenskaper inkludert en mulig nedgang av adhesjonens kraft.

4. Produktet bør brukes i løpet av kort tid etter at det er trykket ut. Det 
inneholder flyktig etanol. 
Så snart løsemiddelet fordamper, øker viskositeten, noe som evt. kan 
gjøre påføringen vanskelig.

5. Gjør bonding (eller sementering) rask etter behandlingen 
restaurasjonens overflate med produktet.

6. Dersom det er spytt eller blod på behandlet adhesjonsflaten, rense 
med vann, tørke, rengjøre omegn med en etsende middel (f.eks. 
K-ETCHANT Syringe) og bruk produktet igjen.

7. Hvis produktet hopes opp ved spissen, skal det straks tørkes bort med 
gasbind eller med en bomullspad fuktet med alkohol.

8. Påse at det ikke oppstår skader, og avbryt bruken umiddelbart dersom 
det er skader på instrumenter som brukes til dette produktet.

9. Etsing av vital dentin kan føre til postoperativ sensitivitet. 
10. Påfør ALLOY PRIMER dersom edelmetallets heftende flate ikke kan 

rues opp intraoralt under reparasjonen.

3. Forhåndsregler for lagring
1. Produktet må brukes før utløpsdatoen som er angitt på emballasjen.
2. Når det ikke er i bruk, skal produktet oppbevares ved 2-8°C/36-46°F. 

Før bruk skal det varmes opp ved romtemperatur i 15 minutter, ellers 
kan overskytende væske sive ut, eller væsken renne ut etter bruk.

3. Holder produktet ikke i nærheten av ekstrem hete, direkt sollys eller 
ilden.

4. Sett korken på flasken så snart som mulig etter at væsken er helt ut, 
slik at flyktige komponenter ikke fordamper.

5. Produktet må oppbevares trygt og kun tilgjengelig for 
tannpleiepersonale.

VI. KOMPONENTER
Vennligst se utsiden av pakken for Innhold og mengder.
<Hovedbestandeler>
・3-methakryloxypropyltrimethoxysilan
・10-Methakryloyloxydecyldihydrogenfosfat
・Etanol

VII. KLINISKE PROSEDYRER
A. Overflatebehandling av protetiske restaureringer av keramikk, 

hybridkeramikk, komposittplast eller metall.
A-1. Fuktighetskontroll

Hvis nødvendig plassere en kofferdam for garantere an adekvat 
isolasjon for adhesjonsprosedyren.

A-2. Overflateforbehandlingen
Dersom den heftende flaten består av metalloksidkeramikk (f.eks. 
KATANA Zirconia) eller metall:
(1) Etter prøving skal den heftende flaten sandblåses med 

aluminiumoksidpulver (30-50 μm) med et lufttrykk på 0,1-0,4 MPa 
(1-4 kgf/cm2, 15-58 psi) så den blir ru. 
Lufttrykket og kornstørrelsen bør tilpasses materialet og/eller 
formen på den protetiske restaureringen. Påse at det ikke skaller 
av. 

(2) Påse at det ikke skaller av. Etter sandblåsingen skal 
restaureringen rengjøres med ultralyd i 2 minutter og deretter 
tørkes med luft.

Dersom den heftende flaten består av keramikk på silisiumoksidbasis 
(f.eks. konvensjonelt porselen, litiumdisilikat), hybridkeramikk eller 
komposittplast:

Avhengig av restaureringstype kan det behandles med syre eller 
sandblåses:

Behandling med syre (f.eks. konvensjonelt porselen, 
litiumdisilikat):
(1) Den heftende flaten etses med flussyreløsning i samsvar 

med bruksanvisningen for restaureringsmaterialet, eller påfør 
et middel som inneholder fosforsyre (som f.eks. K-ETCHANT 
Syringe) på den heftende flaten og la det få virke i 5 
sekunder.

(2) Rengjør de heftende flatene med vann og tørk dem.

Behandling med sandblåsing (f.eks. komposittplast)
(1) Etter prøving skal den heftende flaten sandblåses med 

aluminiumoksidpulver (30-50 μm) med et lufttrykk på 0,1-0,2 
MPa (1-2 kgf/cm2, 15-29 psi) så den blir ru. 
Lufttrykket og kornstørrelsen bør tilpasses materialet og/eller 
formen på den protetiske restaureringen. Påse at det ikke 
skaller av. 

(2) Påse at det ikke skaller av. Etter sandblåsingen skal 
restaureringen rengjøres med ultralyd i 2 minutter og deretter 
tørkes med luft.

A-3. Applisering av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Vid en heftende flate av komposittplast påføres et etsemiddel 

(f.eks. K-ETCHANT Syringe) på den heftende flaten og la det 
virke i 5 sekunder. Deretter vaskes den grundig og tørkes.

(2) Helle nødvendige mengder av CLEARFIL CERAMIC PRIMER 
PLUS til en blandetallerken rett før appliseringen.

(3) Påfør CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS med en 
applikatorbørste på restaureringens heftende flate. 

(4) Etter appliseringen, tørke hele adhesjonsflaten grundig med mild 
oliefri luften.

A-4. Sementering
Sementere prothesen med komposittsement (f.eks. PANAVIA V5) 
etter produsentens henvisninger.

B. Intraoral reparasjon av frakturerte restaureringer av keramikk, 
hybridkeramikk, komposittplast eller metall.

B-1. Fuktighetskontroll
Hvis nødvendig plassere en kofferdam for garantere an adekvat 
isolasjon for adhesjonsprosedyren.

B-2. Forberede heftende flater
(1) Den heftende flaten gjøres ru med en diamantspiss eller ved 

å sandblåse den med aluminiumoksidpulver. Lufttrykket og 
kornstørrelsen bør tilpasses materialet og/eller formen på den 
protetiske restaureringen.

(2) Applisere en etsende middel (f.eks. K-ETCHANT Syringe) til 
hovedmaterialens og metallisk ramme adhesjonsflaten like 
som instruksjoner fra produsenten og holder det på plass for 5 
sekunder. Etterpå rense overflaten med vann og tørke.

B-3. Applisering av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Helle nødvendige mengder av CLEARFIL CERAMIC PRIMER 

PLUS til en blandetallerken rett før appliseringen.
(2) Påfør CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS med en 

applikatorbørste på laminatmaterialets overflate. 
[MERKNAD]

For optimale resultater påføres ALLOY PRIMER på overflaten 
av rustfritt stål dersom den heftende flaten ikke rues opp; 
følg bruksanvisningen før påføring av CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS.

(3) Etter appliseringen, tørke hele adhesjonsflaten grundig med mild 
oliefri luften.

B-4. Behandlingen av tannoverflaten
Dersom der er tannoverflaten ennå en del av adhesjonsflaten, 
applisere en bonding (f.eks. CLEARFIL TRI-S BOND PLUS) etter 
produsentens henvisning.

B-5. Lysherding komposittfylling
Applisere en lysherding kompositt (f.eks. CLEARFIL MAJESTY 
ES-2) i kaviteten, lysherde det, avslutte og polere kompositt etter 
produsentens henvisning.

[GARANTI]
Kuraray Noritake Dental Inc. vil erstatte alle produkter som er bevist 
defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. godtar ikke ansvar for tap eller 
skade, direkte, av konsekvens eller spesielt, som oppstår ved påføring 
eller bruk av eller manglende evne til å bruke disse produktene. Før 
bruk skal brukeren avgjøre egnetheten til produktene for tiltenkt bruk og 
brukeren påtar seg all risiko og ansvar i henhold til dette.

[MERKNAD]
“PANAVIA”, “CLEARFIL” og “ESTENIA” er varemerker av KURARAY 
CO., LTD.
“KATANA” er et varemerke av NORITAKE CO., LIMITED.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS είναι ένα οδοντιατρικό 
προσθετικό primer γενικής χρήσεως, το οποίο παρέχει επιφάνεια 
αυξημένης συγκόλλησης σε κεραμικά υλικά (π.χ. συμβατική πορσελάνη, 
διπυριτικό λίθιο, ζιρκόνια), υβριδικά κεραμικά υλικά (π.χ. ESTENIA C&B), 
σύνθετες ρητίνες και μέταλλα.

II. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ενδείκνυται για τις παρακάτω 
χρήσεις:
[1] Επιφανειακή επεξεργασία προσθετικών αποκαταστάσεων από 

κεραμικό υλικό, υβριδικά κεραμικά υλικά, σύνθετη ρητίνη ή μέταλλο
[2] Ενδοστοματικές επιδιορθώσεις σε σπασμένες αποκαταστάσεις από 

κεραμικό υλικό, υβριδικά κεραμικά υλικά, σύνθετη ρητίνη ή μέταλλο
III. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σε ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας σε μονομερή μεθακρυλικά 
IV. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η στοματική κοιλότητα μπορεί να γίνει λευκή κατά την επαφή με το υλικό 
λόγω της πήξης της πρωτεΐνης. Αυτή είναι μια παροδική παρενέργεια που 
συνήθως εξαφανίζεται σε μερικές ημέρες. Ενημερώστε τους ασθενείς για 
την αποφυγή ερεθισμού της προσβεβλημένης περιοχής κατά το 
βούρτσισμα.

V. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
1. Προφυλάξεις ασφαλείας
1. Αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν 

αλλεργικές αντιδράσεις. Να αποφεύγετε την χρήση του προϊόντος σε 
ασθενείς με γνωστό ιστορικό αλλεργίας σε μονομερή μεθακρυλικά ή 
άλλα συστατικά.

2. Εάν ο ασθενής εμφανίσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας, όπως 
φαγούρα, έκζεμα, ενδείξεις αναφυλαξίας, έλκος, πρήξιμο, κνησμό ή 
μούδιασμα, σταματήστε την χρήση του προϊόντος και παρακολουθείστε 
τον ασθενή.

3. Αποφύγετε την απευθείας επαφή με το δέρμα και/ ή τους μαλακούς 
ιστούς για να αποτρέψετε φαινόμενα υπεραιευσθησίας. Να φοράτε 
γάντια ή να παίρνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά την χρήση του 
υλικού.

4. Να προσέχετε ώστε το υλικό να μην έλθει σε επαφή με το δέρμα ή να 
εισχωρήσει στο μάτι.
Πριν από την χρησιμοποίηση του προϊόντος καλύψτε τα μάτια του 
ασθενούς με πετσέτα ή με προστατευτικά γυαλιά, για να τα 
προστατεύσετε σε περίπτωση εκσφενδόνισης υλικού.

5. Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, 
εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες:

< Εάν το υλικό εισέλθει στα μάτι  >
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτι με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε έναν 
οφθαλμίατρο.

< Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τη βλεννογόνο του 
στόματος >
Σκουπίστε το αμέσως με τολύπιο βάμβακος ή γάζα που εμβαπτίσατε 
σε αλκοόλη και ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού.

6. Λάβετε μέτρα προστασίας για να μην καταπιεί ο ασθενής το υλικό κατά 
λάθος.

7. Μην χρησιμοποιείτε ξανά πινέλο εφαρμογής, για να αποτρέψετε την 
διασταυρούμενη επιμόλυνση. Το πινέλο εφαρμογής είναι μόνο μίας 
χρήσης. Απορρίψτε το μετά την χρήση.

2. Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό και την επεξεργασία
1. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλους σκοπούς, 

εκτός από αυτούς που καθορίζονται στην παράγραφο [II.ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ].
2. Το προϊόν αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο 

από οδοντιάτρους.
3. Μην αναμιγνύετε τα προϊόντα με συγκολλητικούς παράγοντες ή μην τα 

χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, τα αναμεμιγμένα 
υλικά μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στις φυσικές ιδιότητες, 
συμπεριλαμβανόμενης μιας μείωσης στην ικανότητα συγκόλλησης.

4. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά την διανομή. Περιέχει πτητική αιθανόλη. 
Όσο ο διαλύτης εξατμίζεται, τόσο η πυκνότητα του προϊόντος αυξάνεται 
και η εφαρμογή του μπορεί να καταστεί δύσκολη.

5. Πραγματοποιήστε την σύνδεση (ή την συγκόλληση) μετά την 
επεξεργασία της επιφάνειας της αποκατάστασης με το προϊόν.

6. Εάν η επεξεργασμένη επιφάνεια συγκόλλησης μολυνθεί με σάλιο ή 
αίμα, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό, στεγνώστε την και καθαρίστε 
την περιοχή με ένα υλικό χάραξης (όπως το K-ETCHANT Syringe), και 
επεξεργαστείτε πάλι την επιφάνεια με το προϊόν.

7. Εάν το προϊόν συσσωρεύεται στο ακροφύσιο, σκουπίστε το με μια γάζα 
ή ένα τολύπιο βάμβακος εμποτισμένο με αλκοόλη.

8. Εάν τα όργανα αυτού του προϊόντος έχουν υποστεί βλάβη, προσέξτε 
τον εαυτό σας για να μην πάθετε ζημιά και σταματήστε αμέσως την 
χρήση τους.

9. Η αδροποίηση ζωτικής οδοντίνης μπορεί να προκαλέσει μετεγχειρητική 
ευθαισθησία. 

10. Εφαρμόστε ALLOY PRIMER όταν η επιφάνεια πρόσφυσης του 
πολύτιμου μετάλλου είναι αδύνατον να αδροποιηθεί ενδοστοματικά 
κατά τη διάρκεια επιδιορθώσεων.

3. Προφυλάξεις κατά την αποθήκευση
1. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης 

που αναγράφεται στην συσκευασία.
2. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται (2–8 °C/36–46 °F) όταν δεν 

χρησιμοποιείται, και θα πρέπει να έρχεται σε θερμοκρασία δωματίου 
επί 15 λεπτά προτού χρησιμοποιηθεί· αλλιώς μπορεί να διανεμηθεί 
περίσσεια υγρού ή να ξεχειλίσει μετά τη χρήση.

3. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από ζέστη, άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή 
φλόγα.

4. Το πώμα της φιάλης θα πρέπει να τοποθετηθεί ξανά μόλις έχει 
πραγματοποιηθεί η διανομή του υγρού από τη φιάλη. Έτσι αποτρέπετε 
την εξάτμιση πτητικών συστατικών.

5. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλο χώρο όπου μόνο ο 
οδοντίατρος μπορεί να έχει πρόσβαση.

VI. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Παρακαλούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες στο εξωτερικό της 
συσκευασίας για τα περιεχόμενα και την ποσότητα.
<Κύρια συστατικά>
・μεθακρυλικό 3-τριμεθοξυδιλυλοπροπυλο
・Δισόξινο φωσφορικό 10-μεθακρυλοΰλοξυδεκύλιο
・αιθανόλη

VII. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
A.    Επιφανειακή επεξεργασία προσθετικών αποκαταστάσεων από 

κεραμικό υλικό, υβριδικά κεραμικά υλικά, σύνθετη ρητίνη ή 
μέταλλο

A-1. Προστασία από υγρασία
Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε έναν ελαστικό απομονωτήρα, για 
να επιτύχετε μια κατάλληλη απομόνωση της περιοχής για να 
εκτελέσετε τις διαδικασίες συγκόλλησης.

A-2. Προετοιμασία της επιφάνειας
Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης είναι κεραμικό υλικό από οξείδιο μετάλλου 
(π.χ. KATANA Zirconia) ή μέταλλο:
(1) Μετά την δοκιμαστική προσαρμογή τραχύνετε την επιφάνεια 

πρόσφυσης αμμοβολώντας με σκόνη οξειδίου του αργιλίου (30– 
50 μm), χρησιμοποιώντας πίεση αέρος 0,1–0,4 MPa (1–4 kgf/cm2, 
15–58 psi). 
Η πίεση του αέρος και το μέγεθος της σκόνης θα πρέπει να 
ρυθμιστούν κατάλληλα για το υλικό και/ή το σχήμα της προσθετικής 
αποκατάστασης, προσέχοντας ώστε να αποτραπεί η αποτριβή. 

(2) Μετά το τέλος της αμμοβολής, καθαρίστε την προσθετική 
αποκατάσταση με την χρήση υπερήχων επί 2 λεπτά και στεγνώστε 
την ακολούθως με την χρήση ρεύματος αέρα.

Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης είναι κεραμικό υλικό με πυριτική βάση (π.χ. 
συμβατική πορσελάνη, διπυριτικό λίθιο), υβριδικά κερμαικά υλικά ή 
σύνθετη ρητίνη:

Ανάλογα με τον τύπο αποκατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
επεξεργασία με οξύ ή αμμοβολή:

Επεξεργασία με οξύ (π.χ. συμβατική πορσελάνη, διπυριτικό λίθιο):
(1) Αδροποιήστε την επιφάνεια πρόσφυσης με διάλυμα υδροφθορικού 

οξέος σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσεως του υλικού αποκατάστασης, 
ή εφαρμόστε μια ουσία με φωσφορικό οξύ (π.χ. K-ETCHANT Syringe) 
πάνω από την επιφάνεια πρόσφυσης και αφήστε το να δράσει για 5 
δευτερόλεπτα.

(2) Ξεπλύνετε την επιφάνεια πρόσδυσης με νερό και στεγνώστε την.

Επεξεργασία με αμμοβολή (π.χ. σύνθετη ρητίνη)
(1) Μετά την δοκιμαστική προσαρμογή τραχύνετε την επιφάνεια 

πρόσφυσης αμμοβολώντας με σκόνη οξειδίου του αργιλίου (30– 
50 μm), χρησιμοποιώντας πίεση αέρος 0,1–0,2 MPa (1–2 kgf/cm2, 
15–29 psi). 
Η πίεση του αέρος και το μέγεθος της σκόνης θα πρέπει να 
ρυθμιστούν κατάλληλα για το υλικό και/ή το σχήμα της προσθετικής 
αποκατάστασης, προσέχοντας ώστε να αποτραπεί η αποτριβή. 

(2) Μετά το τέλος της αμμοβολής, καθαρίστε την προσθετική 
αποκατάσταση με την χρήση υπερήχων επί 2 λεπτά και στεγνώστε την 
ακολούθως με την χρήση ρεύματος αέρα.

A-3. Εφαρμογή του CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Εάν ή επιφάνεια πρόσφυσης είναι σύνθετη ρητίνη, εφαρμόστε έναν 

αδροποιητικό παράγοντα (π.χ. K-ETCHANT Syringe) επί της 
επιφάνειας πρόσφυσης και αφήστε τον να δράσει επί 5 δευτερόλεπτα. 
Ξεπλύνετε κατόπιν σχολαστικά και στεγνώστε.

(2) Απλώστε την απαιτούμενη ποσότητα του CLEARFIL CERAMIC 
PRIMER PLUS στο δίσκο ανάμιξης λίγο πριν από την εφαρμογή.

(3) Επιστρώστε CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS στην επιφάνεια 
πρόσφυσης της αποκατάστασης με ένα πινέλο εφαρμογής. 

(4) Μόλις ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του προϊόντος, στεγνώστε όλη 
την επιφάνεια συγκόλλησης πολύ καλά με ρεύμα αέρος που είναι 
ελεύθερο από έλαια.

A-4. Συγκόλληση
Συγκολλήστε το προσθετικό τμήμα με την χρήση μιας σύνθετης ρητίνης 
(όπως το PANAVIA V5) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

B. Ενδοστοματικές επιδιορθώσεις σε σπασμένες αποκαταστάσεις 
από κεραμικό υλικό, υβριδικά κεραμικά υλικά, σύνθετη ρητίνη ή 
μέταλλο

B-1. Προστασία από υγρασία
Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε έναν ελαστικό απομονωτήρα, για να 
επιτύχετε μια κατάλληλη απομόνωση της περιοχής για να εκτελέσετε τις 
διαδικασίες συγκόλλησης.

B-2. Παρασκευή συγκολλητικών επιφανειών
(1) Τραχύνετε την επιφάνεια πρόσφυσης χρησιμοποιώντας βελόνα 

διαμαντιού ή αμμοβολώντας με σκόνη οξειδίου του αργιλίου. Η πίεση 
του αέρος και το μέγεθος της σκόνης θα πρέπει να ρυθμιστούν 
κατάλληλα για να ταιριάζουν στο υλικό και/ή στο σχήμα της 
προσθετικής αποκατάστασης.

(2) Απλώστε ένα υλικό χάραξης (όπως το K-ETCHANT Syringe) στην 
εμπρόσθια επιφάνεια συγκόλλησης και στο μεταλλικό πλαίσιο 
συμφώνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αφήστε τo για 5 
δευτερόλεπτα. Έπειτα πλένετε τις επιφάνειες με νερό και την 
στεγνώνετε.

B-3. Εφαρμογή του CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS
(1) Απλώστε την απαιτούμενη ποσότητα του CLEARFIL CERAMIC 

PRIMER PLUS στο δίσκο ανάμιξης λίγο πριν από την εφαρμογή.
(2) Επιστρώστε CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS στο υλικό 

επικάλυψης της επιφάνειας με ένα πινέλο εφαρμογής. 
[ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ]

Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης δεν έχει αδροποιηθεί, επιστρώστε 
ALLOY PRIMER στην επιφάνεια του πολύτιμου μετάλλου για 
βέλτιστη απόδοση και ακολουθήστε τις Οδηγίες Χρήσεως πριν την 
εφαρμογή του CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

(3) Μόλις ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του προϊόντος, στεγνώστε όλη 
την επιφάνεια συγκόλλησης πολύ καλά με ρεύμα αέρος που είναι 
ελεύθερο από έλαια.

B-4. Επεξεργασία της επιφάνειας του δοντιού
Όταν θα επεξεργαστείτε μια επιφάνεια δοντιού σαν ένα τμήμα μια 
επιφάνειας συγκόλλησης, απλώστε ένα προϊόν συγκόλλησης (όπως το 
CLEARFIL TRI-S BOND PLUS) σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Β-5. Φωτοπολυμερισμός των εμφρακτικών υλικών σύνθετης ρητίνης
Απλώστε την φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη (όπως το CLEARFIL 
MAJESTY ES-2) στην κοιλότητα, φωτοπολυμερίστε, ολοκληρώστε την 
τελική επεξεργασία και γυαλίστε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.
【ΕΓΓΥΗΣΗ】

Ένα προϊόν που είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό, αντικαθίσταται από 
την Kuraray Noritake Dental Inc. Η Kuraray Noritake Dental Inc. δεν 
αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για άμεσες, επακόλουθες ή ιδιαίτερες 
απώλειες ή ζημιές, οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή, την 
χρησιμοποίηση ή αντίστοιχα την ανικανότητα χρησιμοποίησης αυτών των 
προϊόντων. Πριν από την χρήση, ο χρήστης πρέπει να ορίσει επακριβώς 
την καταλληλότητα των προϊόντων για την προοριζόμενη χρήση και ο 
χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη και την υποχρέωση για την χρήση των  
προϊόντων αυτών.
【ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ】

«PANAVIA», «CLEARFIL» και «ESTENIA»είναι εμπορικά σήματα της 
KURARAY CO., LTD.
«KATANA» είναι ένα εμπορικό σήμα της NORITAKE CO., LIMITED.
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